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Importantes pasos a seguir antes del
primer uso

Por favor, siga los siguientes pasos, como descritos en el
manual de

instrucciones. Familiaricese con el nuevo Photometer antes
de realizar los primeros tests.

e Desembalar y controlar el contenido de entrega;
Manual de instrucciones pagina 100.

e Colocar las baterias; Manual de instrucciones paginas
50, 51.

Realice los siguientes ajustes en el menu Mode,
Manual de instrucciones paginas 61 y siguientes:

e MODE 10: Seleccionar idioma
e MODE 12: Ajustar fechay hora

e MODE 34: Realizar ,,Cancelacion de datos”

e MODE 69: Realizar ,Inic. mét. usuar”; para
inicializacion del sistema de métodos
del usuario

Si fuese necesario ajuste otras funciones.







I
Wichtige Information

Um die Qualitat unserer Umwelt zu erhalten, beschiitzen und zu verbessern
Entsorgung von elektronischen Geraten in der Europaischen Union
Aufgrund der Europaischen Verordnung 2012/19/EU darf Ihr elektronisches Gerat
nicht mit dem normalen Hausmill entsorgt werden!

Tintometer GmbH entsorgt ihr elektrisches Gerat auf eine professionelle und fur
die Umwelt verantwortungsvolle Weise. Dieser Service ist, die Transportkosten
nicht inbegriffen, kostenlos. Dieser Service gilt ausschlieBlich fur elektrische Gerate
die nach dem 13.08.2005 erworben wurden. Senden Sie lhre zu entsorgenden
Tintometer Geréate frei Haus an Ihren Lieferanten.

Important Information

To Preserve, Protect and Improve the Quality of the Environment
Disposal of Electrical Equipment in the European Union
Because of the European Directive 2012/19/EU your electrical instrument must not
be disposed of with normal household waste!

Tintometer GmbH will dispose of your electrical instrument in a professional
and environmentally responsible manner. This service, excluding the cost of
transportation is free of charge. This service only applies to electrical instruments
purchased after 13th August 2005. Send your electrical Tintometer instruments for
disposal freight prepaid to your supplier.

Notice importante

Conserver, protéger et optimiser la qualité de I'environnement
Elimination du matériel électrique dans I'Union Européenne
Conformément a la directive européenne n° 2012/19/UE, vous ne devez plus jeter
vos instruments électriques dans les ordures ménagéres ordinaires !

La société Tintometer GmbH se charge d’éliminer vos instruments électriques de
facon professionnelle et dans le respect de I'environnement. Ce service, qui ne
comprend pas les frais de transport, est gratuit. Ce service n’est valable que
pour des instruments électriques achetés apres le 13 aolt 2005. Nous vous prions
d’envoyer vos instruments électriques Tintometer usés a vos frais a votre fournisseur.

@ Belangrijke informatie
Om de kwaliteit van ons leefmilieu te behouden, te verbeteren en te

beschermen is voor landen binnen de Europese Unie de Europese richtlijn
2012/19/EU voor het verwijderen van elektronische apparatuur opgesteld.
Volgens deze richtlijn mag elektronische apparatuur niet met het huishoudelijk afval
worden afgevoerd.

Tintometer GmbH verwijdert uw elektronisch apparaat op een professionele en
milieubewuste wijze. Deze service is, exclusief de verzendkosten, gratis en alleen
geldig voor elektrische apparatuur die na 13 augustus 2005 is gekocht. Stuur uw te

verwijderen Tintometer apparatuur franco aan uw leverancier.



@ Informacién Importante
Para preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente
Eliminacion de equipos eléctricos en la Union Europea
Con motivo de la Directiva Europea 2012/19/UE, jningun instrumento eléctrico
debera eliminarse junto con los residuos domésticos diarios!

Tintometer GmbH se encargara de dichos instrumentos eléctricos de una manera
profesional y sin dafar el medio ambiente. Este servicio, el cual escluye los gastos
de transporte, es gratis y se aplicara Unicamente a aquellos instrumentos eléctricos
adquiridos después del 13 de agosto de 2005. Se ruega enviar aquellos instrumentos

eléctricos inservibles de Tintometer a carga pagada a su distribuidor.

@ Informazioni importanti
Conservare, proteggere e migliorare la qualita dell’ambiente

Smaltimento di apparecchiature elettriche nell’'Unione Europea
In base alla Direttiva europea 2012/19/UE, gli apparecchi elettrici non devono essere
smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici!

Tintometer GmbH provvedera a smaltire i vostri apparecchi elettrici in maniera
professionale e responsabile verso I'ambiente. Questo servizio, escluso il trasporto,
& completamente gratuito. Il servizio si applica agli apparecchi elettrici acquistati
successivamente al 13 agosto 2005. Siete pregati di inviare gli apparecchi elettrici
Tintometer divenuti inutilizzabili a trasporto pagato al vostro rivenditore.

Informagao Importante
Para Preservar, Proteger e Melhorar a Qualidade do Ambiente
Remocao de Equipamento Eléctrico na Uniao Europeia
Devido a Directiva Europeia 2012/19/UE, o seu equipamento eléctrico nad deve ser
removido com o lixo doméstico habitual!

A Tintometer GmbH tratara da remocao do seu equipamento eléctrico de forma
profissional e responsavel em termos ambientais. Este servico, ndo incluindo
os custos de transporte, ¢ gratuito. Este servico s6 é aplicavel no caso de
equipamentos eléctricos comprados depois de 13 de Agosto de 2005. Por favor,
envie os seus equipamentos eléctricos Tintometer que devem ser removidos ao seu
fornecedor (transporte pago).

Istotna informacja

Dla zachowania, ochrony oraz poprawy naszego srodowiska
Usuwanie urzadzen elektronicznych w Unii Europejskiej
Na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2012/19/UE nie jest
dozwolone usuwanie zakupionych przez Pafistwo urzadzen elektronicznych wraz z
normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego!

Tintometer GmbH usunie urzadzenia elektrycznego Paristwa w sposéb
profesjonalny i odpowiedzialny z punktu widzenia $rodowiska. Serwis ten jest,
za wyjatkiem kosztéw transportu, bezptatny. Serwis ten odnosi sie wytacznie do
urzadzen elektrycznych zakupionych po 13.08.2005r. Przeznaczone do usunigcia
urzagdzenia firmy Tintometer mogg Paristwo przesytacé na koszt wtasny do swojego
dostawcy.



Wichtiger Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus
Jeder Verbraucher ist aufgrund der Batterieverordnung (Richtlinie 2006/66/

EG) gesetzlich zur Ruickgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus
verpflichtet. Die Entsorgung Uber den Hausmuill ist verboten. Da auch bei Produkten
aus unserem Sortiment Batterien und Akkus im Lieferumgang enthalten sind, weisen

wir Sie auf folgendes hin:

Verbrauchte Batterien und Akkus gehéren nicht in den Hausmiill, sondern kénnen
unentgeltlich bei den 6ffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde und Uberall
dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft
werden. Weiterhin besteht fur den Endverbraucher die Moglichkeit, Batterien und
Akkus an den Handler, bei dem sie erworben wurden, zurlickzugeben (gesetzliche
Rucknahmepflicht).

Important disposal instructions for batteries and accumulators
EC Guideline 2006/66/EC requires users to return all used and worn-out batteries
and accumulators. They must not be disposed of in normal domestic waste. Because
our products include batteries and accumulators in the delivery package our advice is
as follows :
Used batteries and accumulators are not items of domestic waste. They must be
disposed of in a proper manner. Your local authority may have a disposal facility;
alternatively you can hand them in at any shop selling batteries and accumulators.
You can also return them to the company which supplied them to you; the company
is obliged to accept them.

Information importante pour I'élimination des piles et des accumulateurs
En vertu de la Directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs,
chaque utilisateur est tenu de restituer toutes les piles et tous les accumulateurs
utilisés et épuisés. L'élimination avec les déchets ménagers est interdite. Etant donné
que I'étendue de livraison des produits de notre gamme contient également des piles
et des accumulateurs, nous vous signalons ce qui suit :
les piles et les accumulateurs utilisés ne sont pas des ordures ménageres, ils peuvent
étre remis sans frais aux points de collecte publics de votre municipalité et partout
ou sont vendus des piles et accumulateurs du type concerné. Par ailleurs, I'utilisateur
final a la possibilité de remettre les piles et les accumulateurs au commercant aupres
duquel ils ont été achetés (obligation de reprise légale).

Belangrijke mededeling omtrent afvoer van batterijen en accu’s
Ledere verbruiker is op basis van de richtlijn 2006/66/EG verplicht om alle gebruikte
batterijen en accu’s in te leveren. Het is verboden deze af te voeren via het huisvuil.
Aangezien ook onze producten geleverd worden met batterijen en accu’s wijzen wij

u op het volgende; Lege batterijen en accu’s horen niet in het huisvuil thuis. Men
kan deze inleveren bij inzamelpunten van uw gemeente of overal daar waar deze
verkocht worden. Tevens bestaat de mogelijkheid batterijen en accu’s daar in te
leveren waar u ze gekocht heeft. (wettelijke terugnameplicht)



@ Indicacion importante acerca de la eliminacion de pilas y acumuladores
Basado en la norma relativa a pilas/ baterias (directiva 2006/66/CE), cada consumidor,
esta obligado por ley, a la devolucion de todas las pilas/ baterias y acumuladores usados y
consumidos. Esta prohibida la eliminacién en la basura doméstica. Ya que en productos de
nuestra gama, también se incluyen en el suministro pilas y acumuladores, le sugerimos lo
siguiente:

Las pilas y acumuladores usados no pertenecen a la basura doméstica, sino que pueden
ser entregados en forma gratuita en cada uno de los puntos de recoleccion publicos de su
comunidad en los cuales se vendan pilas y acumuladores del tipo respectivo. Ademas, para

el consumidor final existe la posibilidad de devolver las pilas y baterias recargables a los

distribuidores donde se hayan adquirido (obligacion legal de devolucién).

@ Indicazioni importanti sullo smaltimento di pile e accumulatori

In base alla normativa concernente le batterie (Direttiva 2006/66/CE) ogni consumatore
& tenuto per legge alla restituzione di tutte le batterie o accumulatori usati ed esauriti. E
vietato lo smaltimento con i rifiuti domestici. Dato che anche alcuni prodotti del nostro
assortimento sono prowvisti di pile e accumulatori, vi diamo di seguito delle indicazioni:
Pile e accumulatori esauriti non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici, ma depositati

gratuitamente nei punti di raccolta del proprio comune o nei punti vendita di pile e

accumulatori dello stesso tipo. Inoltre il consumatore finale pud portare batterie e
accumulatori al rivenditore presso il quale li ha acquistati (obbligo di raccolta previsto per

legge).

Instru¢6es importantes para a eliminacao residual de pilhas e acumuladores
Os utilizadores finais sdo legalmente responsaveis, nos termos do Regulamento relativo
a pilhas e acumuladores (Directiva 2006/66/CE), pela entrega de todas as pilhas e
acumuladores usados e gastos. E proibida a sua eliminacao juntamente com o lixo
doméstico. Uma vez que determinados produtos da nossa gama contém pilhas e/ou
acumuladores, alertamos para os seguintes aspectos:

As pilhas e acumuladores usados nao podem ser eliminados com o lixo doméstico,
devendo sim ser entregues, sem encargos, junto dos pontos de recolha publicos do seu
municipio, ou em qualquer ponto de venda de pilhas e acumuladores. O utilizador final

disp6e ainda da possibilidade de entregar as pilhas e/ou acumuladores no estabelecimento
comerciante onde os adquiriu (dever legal de aceitar a devolucao).

Istotna wskazéwka dotyczaca utylizacji baterii i akumulatoréw

Kazdy uzytkownik na mocy rozporzadzenia w sprawie baterii (wytyczna 2006/66/WE)
jest ustawowo zobowigzany do oddawania wszystkich roztadowanych i zuzytych baterii
lub akumulatoréw. Utylizacja wraz z odpadkami domowymi jest zabroniona. Poniewaz

takze w produktach z naszego asortymentu zawarte sg w zakresie dostawy baterie i

akumulatory, zwracamy uwage na ponizsze zasady:
zuzyte baterie i akumulatory nie moga by¢ wyrzucane wraz z odpadkami domowymi,
lecz powinny by¢ bezptatnie przekazywane w publicznych miejscach zbiorki
wyznaczonych przez gming lub oddawane w punktach, gdzie sprzedawane sa baterie i
akumulatory danego rodzaju. Poza tym uzytkownik korncowy ma mozliwos¢ zwrdcenia
baterii i akumulatoréw do przedstawiciela handlowego, u ktérego je nabyt (ustawowy
obowigzek przyjecia).



Aviso de seguridad

A Atencion A

Las tabletas reactivas se han concebido exclusivamente para su empleo en nalisis
quimicos y no se permite su uso para otros fines. Mantener las tabletas reactivas fuera
del alcance de los nifios.Algunos de los reactivos utilizados contienen sustancias,
las cuéles pueden perjudicar el medio ambiente. Inférmese sobre las sustancias
contenidas y elimine debidamente las soluciénes reactivas.

A Atencion A

Lea detenidamente las instrucciones antes del primer uso. Lea la descripcion de método
antes de la realizacion de la determinacion. Informese antes de la realizacion de la
determinacion los reactivos necesarios a usar. El incumplimiento de estos consejos,

puede perjudicar seriamente al usuario o producir dafos al aparato.

Hojas de seguridad:
www.lovibond.com

A Atencion A

Las tolerancias / exactitudes de los métodos seran solamente vélidas, cuando el uso de
estos aparatos se realice en campos electromagnéticos normales segun prescrito en la
DIN 61326. Especialmente no se permite el uso de teléfonos maviles o radiotransmisores
y receptores durante el uso del aparato.
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1.1 Sumario de métodos

N° | Determinacién | Reactivo Campo |Resultado | Método A |OTZ|Pagina
medicién de como [nm]
30| Alcalinidad-m | Tableta 5-200 mg/l CaCO, | Acido/indic. '° | 610 | v |8
31| Alcalinidad-m HR | Tableta 5-500 mg/l CaCO, | Acido/indic. %5 | 610 | v |10
80|Bromo T Tableta 0,05-13 | mg/l Br, DPD 530 | v |12
100| Cloro T* Tableta 0,01-6 mg/l Cl, DPD 23 530 v [14,16
103| Cloro HR T* Tableta 0,1-10 mg/l CI2 DPD 123 530 | v [14,20
150 | Cobre T* Tableta 0,05-5 mg/l Cu Biquinolina * 560 | v |24
160| CyA-TESTT Tableta 0-160 mg/l CyA | Melanina 530 | v |28
191 | Dureza, calcio 2T | Tableta 0-500 mg/l CaCO, | Murexid * 560 v |30
319 |Fosfato LR, T | Tableta 0,05-4 mg/l PO, Molibdato 23 660 | v |32
orto amaénico
220 | Hierro T Tableta 0,02-1 mg/l Fe PPST 3 560 | v |34
212 | Hipoclorito Tableta 0,2-16 % NaOCl| | Yoduro potasico | 530 | v |36
sodico T
300| Ozono (DPD) Tableta 0,02-2 mg/l O, DPD/ Glicina ® 530 v |38
330|ValorpHT Tableta 6,5-8,4 |- Rojo de fenol ® 560 | v |44

* = libre, ligado, total; T = tableta (Tablet); LR = campo de medicion bajo (Low range)
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1.1 Métodos

Las tolerancias especificas de método de los sistemas de reactivos Lovibond® utilizados (tabletas,
powder packs y ensayos de probetas) son idénticos con aquellos de los métodos correspon-
dientes segun los estandares americanos (AWWA), 1SO etc.

Ya que estos datos se logran utilizando soluciones estandares, no son relevantes para el ver-
dadero andlisis de agua potable, agua industrial o sanitaria y aguas residuales, debido a que la
matriz ionica tiene una influencia considerable en la exactitud del método.

Por este motivo basicamente desistimos de la indicacion de estos datos que conducen a error.

A causa de la diferencia de cada uno de los ensayos, las tolerancias realistas pueden ser deter-
minadas solamente por los usuarios con el asi llamado procedimiento de adicién estandar.

Para esta evaluacion, primeramente se determinara el valor de medicion para el ensayo. Para
otros ensayos (2-4) se afiadiran crecientemente las cantidades de substancia, que correspon-
dan a aproximadamente la mitad hasta el doble de la cantidad que sea esperada después del
valor de medicion (sin efecto de matriz). De los valores de medicién obtenidos (de los ensayos
recogidos) sera sustraido cada vez el valor de medicion del ensayo inicial, de tal manera que se
mantengan los valores de medicién tomando en consideracion el efecto de matriz en el ensayo
de analisis. Mediante comparacion de los datos de medicion obtenidos se puede calcular el
contenido verdadero del ensayo inicial.

Literatura

Las tabletas reactivas para los métodos de anélisis fundamentales son

internaciénalmente conocidos en su mayor parte integrados en normativas

nacionales e internaciénales.

1) Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung,
Verlag Chemie

2) Standard Methods For The Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, 1992

3) Photometrische Analysenverfahren, Schwendt
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989

4) Photometrische Analyse, Lange/Vejdelek, Verlag Chemie 1980
5) Colorimetric Chemical Analytical Methods, 9th Edition, London

Observaciénes de busqueda

OTZ (OneTimeZero) activar o desactivar la "Funcion OTZ", véase Mode 55,
pagina 83

Acido ciandrico > CyA-TEST
Alcalinidad total -> Alcalinidad-m
Valor-m -> Alcalinidad-m
Indice de -> Mode 70

saturacion langelier
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1.1 Métodos

@ Alcalinidad — m = Valor-m = Alcalinidad
total con tableta

5-200 mg/l CaCO,

1. Llenar la cubeta redonda de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Preparar Zero

. 3. Presionar la tecla ZERO.
Presionar Zero

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

5. Anadir a los 10 ml de prueba una tableta ALKA-M-
PHOTOMETER directamente de su envoltura, macha-
candola a continuacion con una varilla limpia.

6. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

7. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Zero aceptado )
Preparar Test 8. Presionar la tecla TEST.

Presionar Test

A continuacion se visualizara el resultado como alcali-
nidad-m en mg/I.
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Las definiciones de alcalinidad m, Valor-m y Capacidad &cida Ks4.3 son idénticas.

2. Afadir un volumen de prueba de exactamente 10 ml, ya que este volumen influye de
forma decisiva en la exactitud del resultado.

3. Tabla de reduccion:

Capacidad Acida Ksa3 | °dH como KH* ceH* °fH*
DIN 38 409
1 mg/l CaCO, 0,02 0,056 0,07 0,1
*Dureza de carbonato (Referencia = aniones de bicarbonato)
Ejemplos de célculo:
10 mg/l CaCO, = 10 mg/I - 0,056 = 0,56 °dH
10 mg/l CaCO, = 10 mg/l - 0,02 = 0,2 mmol/l Ks4.3
4. A Caco,
°dH
°eH
°fH
WV °aH
Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
ALKA-M-PHOTOMETER Tableta / 100 513210BT
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1.1 Métodos
@ Alcalinidad — m HR = Valor-m HR =
Alcalinidad total HR con tableta
5 - 500 mg/l CaCO,

1. Llenar la cubeta redonda de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Preparar Zero

. 3. Presionar la tecla ZERO.
Presionar Zero

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

5. Anadir alos 10 ml de prueba una tableta ALKA-M-HR
PHOTOMETER directamente de su envoltura, macha-
candola a continuacion con una varilla limpia.

6. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

Cuenta atras
1:00 7. Presionar la tecla []].

Inicio: . . .,
d Esperar 1 minutos como periodo de reaccion.

8 Mezclar nuevamente la muestra.

9. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Zero aceptado
Preparar Test 10. Presionar la tecla TEST.
Presionar Test

A continuacién se visualizara el resultado como alcali-
nidad-m en mg/l.
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Para comprobar el resultado de la prueba, verifique si en el fondo de la cubeta se ha
formado una capa fina de color amarillo. En este caso, mezclar el contenido agitando la
cubeta. Esto asegura que la reaccion ha sido terminada. Realizar de nuevo la medicién y

leer el resultado de
2. Tabla de reduccion:

la prueba.

Capacidad Acida Ksa.3 | °dH como KH* °eH* °fH*
DIN 38 409
1 mg/l CaCO, 0,02 0,056 0,07 0,1
*Dureza de carbonato (Referencia = aniones de bicarbonato)
Ejemplos de célculo:
10 mg/l CaCO, = 10 mg/l - 0,056 = 0,56 °dH
10 mg/l CaCO, = 10 mg/l - 0,02 = 0,2 mmol/l Ks4.3
3.A  Caco,
°dH
°eH
°fH
v °aH
Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
ALKA-M-HR PHOTOMETER Tableta / 100 513240BT
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1.1 Métodos

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

12

Bromo
con tableta

0,05 - 13 mg/I Br,

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrandola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Anadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 directa-
mente de su envoltura, machacandola a continuacion
con una varilla limpia.

Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con la prueba
acuosa.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucién total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

A continuacion se visualizard el resultado mg/l de bromo.
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1.1 Métodos

Observaciones:

1.

Limpieza de cubetas

Muchos productos de limpieza (p.ejem. detergentes de lavavajillas) poseen componentes

reductores, que pueden reducir los resultados en la determinacién de bromo). Para

evitar estas alteraciénes, los aparatos de vidrio deben de estar exentos de componentes
corrosivos al cloro.

Para ello, deberd sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solucion de

hipoclorito sédico (0,1 g/l), enjuagandolos minuciosamente a continuacién con agua

desionizada.

. Evitar durante la preparacion de la prueba la desgasificacion de bromo, por ejemplo al
pipetar o agitar. La determinacion se ha de realizar inmediatamente después de la toma
de prueba.

. El desarrollo coloreo por DPD se efectta entre un valor de pH de 6,2 — 6,5. Por ello
poseen las tabletas un tampdn para la graduacion del valor de pH.

Pruebas acuosas muy acidas o muy basicas han de neutralizarse antes de realizar el
analisis entre pH 6 y pH 7 (con 0,5 mol/l &cido sulfdrico o 1 mol/l de hidréxido sodico).

. Concentraciones de bromo mayores a 22 mg/l pueden conducir a resultados de dentro
del campo de medicién hasta 0 mg/l. En este caso, se debera de diluir la prueba con
agua libre de bromo, repitiendo a continuacioén el anélisis (test de plausibilidad)

. Todos los elementos oxidantes existentes en la prueba, reaccibnan como bromo, lo que

produce un resultado mas elevado.

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido

DPD No. 1 Tableta/ 100 511050BT
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1.1 Métodos

OO
OO

Cloro
>>

>>

>>

>>

14

diff
libre
total

diff

libre

total

Cloro con tableta
0,01 -6 mg/I Cl,

Cloro HR con tableta
0,1-10mg/ Cl,

Se visualiza la siguiente seleccion:

para s la determinacién diferenciada de cloro libre, ligado

y total

para la determinacion de cloro libre

para la determinacién de cloro total

Selecciénar la determinacién deseada mediante las teclas

[A]y [¥]y confirmar con tecla [I].
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Limpieza de cubetas
Muchos productos de limpieza ( p.ejem. detergentes de lavavajillas) poseen
componentes reductores, que pueden reducir los resultados de la determinacion de
cloro. Para evitar estas alteraciénes, los aparatos de vidrio deben de estar exentos de
componentes corrosivos al cloro.
Para ello, debera sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solucién de
hipoclorito sédico (0,1 g/l), enjuagdndolos minuciosamente a continuacién con agua
desionizada.

2. Para la determinacioén individual de cloro libre y cloro total se recomienda utilizar siempre
los mismos sets de cubetas respectivamente. (Véase EN ISO 7393-2, parrafo 5.3)

3. Evitar durante la preparacion de la prueba la desgasificacion de cloro, por ejemplo al
pipetar o agitar.
Realizar la determinacion inmediatamente después de la toma de prueba.

4. El desarrollo coloreo por DPD se efectta entre un valor de pH de 6,2-6,5. Por ello
poseen las tabletas un tampdn para la graduacion del valor de pH.
Pruebas acuosas muy &cidas o muy basicas han de neutralizarse antes de realizar el
andlisis entre pH 6 y pH 7 (con 0,5 mol/l 4cido sulfurico o 1 mol/I de hidroxido sédico).

5. Concentraciénes mayores a 10 mg/I cloro utilizando tabletas (Método 100) pueden
conducir a resultados de hasta 0 mg/l dentro del campo de medicién. En este caso se
debera diluir la prueba con agua libre de cloro. Adadir el reactivo a 10 ml de prueba
diluida, repitiendo a continuacién el analisis (test de plausibilidad).

6. Enturbiamiento (produce mediciénes erroneas)
En pruebas con una elevada concentracion de iones de calcio* y/o alta conductividad*,
se puede producir un enturbiamiento de la prueba con el uso de la tableta DPD No. 1
(método 100), alterando el resultado.
En este caso utilizar alternativamente la tableta reactiva DPD No. 1 High Calcium.
Cuando el enturbiamiento se produzca solamente después de anadir la tableta
DPD No. 3, podra ser evitado utilizando la tableta DPD No.1 High Calcium y la tableta
DPD No. 3 High Calcium. El reagente DPD No. 1 High Calcium se debe utilizar solamente
en combinacion con el reagent DPD No. 3 High Calcium.
* no se pueden dar valores exactos ya que la aparicién de enturbiamiento dependera del
tipo y composicion de la prueba.

7. En el caso de resultados diferenciados se visualice 2?2 , véase la pagina 104.

8. Todos los elementos oxidantes existentes en la prueba, reaccionan como el cloro, lo que
produce un resultado mas elevado.
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1.1 Métodos

OOO

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

16

Cloro libre
con tableta

0,01 -6 mg/l Cl,

1. Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacién con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

3. Presionar la tecla ZERO.

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

5. Anadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 directa-
mente de su envoltura, machacéndola a continuacion
con una varilla limpia.

6. Llenar la cubeta con la prueba acuosa hasta la marca
de 10 ml.

7. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucién total de la tableta.

8. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

9. Presionar la tecla TEST.

A continuacion se visualizara el resultado como mg/l de
cloro libre.

Observaciones:

véase pagina 15
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1.1 Métodos

OOO

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

Cuenta atras
2:00

PM600_3b 07/2015

Cloro total
con tableta

0,01 -6 mg/l Cl,

N

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Afadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 y una
tableta DPD No. 3 directamente de sus envolturas,
machacandolas a continuacion con una varilla limpia.

Llenar la cubeta con la prueba hasta la marca de 10
ml.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de las tabletas.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.
Esperar 2 minutos como periodo de reaccién.

Finalizado el periodo de reaccion, se produce automa-
ticamente la determinacion.

A continuacion se visualizara el resultado como mg/l de
cloro total.

Observaciones:

véase pagina 15



1.1 Métodos

OOO

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar T1
Presionar TEST

18

Cloro, determinacion diferenciada
con tableta

0,01 -6 mg/l Cl,

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacién con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Afadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 directa-
mente de su envoltura, machacandola a continuacién
con una varilla limpia.

Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con la prueba
acuosa.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién
hasta la disolucion total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

. Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

11. Adadir a la misma prueba una tableta DPD No. 3 direc-

tamente de su envoltura, machacandola a continuacién
con una varilla limpia.

. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién

hasta la disolucion total de la tableta.
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1.1 Métodos

T1 aceptado

Preparar T2 14.

Presionar TEST

Cuenta atras
2:00

*,** mg/l lib Cl
*** mg/l lig Cl
*,** mg/l tot Cl

Observaciénes: Véase pagina 15

segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,

Esperar 2 minutos como periodo de reaccién.

Finalizado el periodo de reaccion, realiza automatica-

mente la determinacion.

Se visualizara el resultado como:

mg/! de cloro libre
mg/! de cloro ligado
mg/! de cloro total

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
Set Tableta / c.u. 100 517711BT
DPD No. 1/No. 3 inclusive varilla

DPD No. 1 Tableta / 100 511050BT

DPD No. 3 Tableta / 100 511080BT

Set Tableta / c.u. 100 517781BT
DPD No. 1 HIGH CALCIUM /| inclusive varilla

DPD No. 3 HIGH CALCIUM

DPD No. 1 HIGH CALCIUM Tableta / 100 515740BT

DPD No. 3 HIGH CALCIUM Tableta / 100 515730BT
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1.1 Métodos
Cloro HR libre
con tableta
0,1-10mg/l Cl,

1. Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacién con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Preparar Zero

. 3. Presionar la tecla ZERO.
Presionar Zero

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

5. Anadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 HR direc-
tamente de su envoltura, machacandola a continuacion
con una varilla limpia.

6. Llenar la cubeta con la prueba acuosa hasta la marca
de 10 ml.

7. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

8. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Zero aceptado

Preparar Test 9. Presionar la tecla TEST.
Presionar Test

A continuacion se visualizara el resultado como mg/l de

cloro libre.

Observaciones:

véase pagina 15
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1.1 Métodos

OOG

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

Cuenta atras
2:00

PM600_3b 07/2015

Cloro HR total
con tableta

0,1-10mg/ Cl,

1. Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

3. Presionar la tecla ZERO.

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

5. Anadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 HR y una
tableta DPD No. 3 HR directamente de sus envolturas,
machacandolas a continuacién con una varilla limpia.

6. Llenar la cubeta con la prueba hasta la marca de
10 ml.

7. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de las tabletas.

8. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

9. Presionar la tecla TEST.
Esperar 2 minutos como periodo de reaccién.

Finalizado el periodo de reaccion, se produce automa-
ticamente la determinacion.

A continuacion se visualizara el resultado como mg/l de
cloro total.

Observaciones:

véase pagina 15
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1.1 Métodos

OO

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar T1
Presionar TEST

22

Cloro HR, determinacion diferenciada
con tableta

0,1-10mg/l Cl,

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Afadir a estas gotas una tableta DPD No. 1 HR direc-
tamente de su envoltura, machacandola a continuacion
con una varilla limpia.

Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con la prueba
acuosa.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

. Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

11. Afadir a la misma prueba una tableta DPD No. 3 HR

directamente de su envoltura, machacandola a conti-
nuacion con una varilla limpia.
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1.1 Métodos

T1 aceptado
Preparar T2
Presionar TEST

Cuenta atras
2:00

*** mg/l lib Cl
*** mg/l lig Cl
*** mg/l tot Cl

12. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

13. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

14. Presionar la tecla TEST.

Esperar 2 minutos como periodo de reacciéon.

Finalizado el periodo de reaccion, realiza automatica-
mente la determinacion.

Se visualizara el resultado como:

mg/l de cloro libre
mg/l de cloro ligado
mg/l de cloro total

Observacidénes: Véase pagina 15

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
DPD No. 1 HR Tableta / 100 511500BT
DPD No. 3 HR Tableta / 100 511590BT

PM600_3b 07/2015
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1.1 Métodos

0JOl0

Cobre
>> diff
libre
total
>> diff
>> libre
>> total

Observaciones:

Cobre
con tableta

0,05-5mg/l Cu

Se visualiza la siguiente seleccion:

para las determinaciénes diferenciadas de cobre libre,
ligado y total

para la determinacién de cobre libre

para la determinacién de cobre total

Seleccionar la determinacion deseada mediante las teclas
[A]y [¥]y confirmar con tecla []].

1. En el caso de resultados diferenciados se visualice | 222 |, véase la pagina 104.

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
Set Tableta / c.u. 100 517691BT
COPPER No. 1/No. 2 inclusive varilla

COPPER No. 1 Tableta / 100 513550BT
COPPER No. 2 Tableta / 100 513560BT

24
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1.1 Métodos

0JOJO,

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar T1
Presionar Test

T1 aceptado
Preparar T2
Presionar Test

*,*%* mg/l Cu lib
*,** mg/l Cu ligado
*,** mg/l Cu total

PM600_3b 07/2015

Cobre, determinacion diferenciada
con tableta

0,05-5mg/l Cu

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion.
Anadir a los 10 ml de prueba una tableta COPPER
No. 1 directamente de su envoltura machacandola a

continuacion con una varilla limpia.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién
hasta la disolucion total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

. Afadir a la misma prueba una tableta COPPER No. 2

directamente de su envoltura, machacandola a conti-
nuacion con una varilla limpia.

. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion

hasta la disolucion total de la tableta.

. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,

segun posicion X.

. Presionar la tecla TEST.

Se visualizara el resultado como:

mg/I de cobre libre
mg/| de cobre ligado
mg/l de cobre total
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1.1 Métodos
Cobre libre
con tableta
0,05 -5 mg/l Cu

1. Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Preparar Zero 3

. Presionar la tecla ZERO.
Presionar Zero

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

5. Anadir a los 10 ml de prueba una tableta COPPER
No. 1 directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia.

6. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta.

7. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Zero aceptado
Preparar Test 8. Presionar la tecla TEST.

Presionar Test

A continuacion se visualizara el resultado como mg/I de
cobre libre.
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1.1 Métodos

0JOJO,

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

PM600_3b 07/2015

Cobre total
con tableta

0,05-5mg/l Cu

—_

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

Afadir a los 10 ml de prueba una tableta COPPER
No. 1y una tableta COPPER No. 2 directamente de
su envoltura, machacandolas a continuaciéon con una
varilla limpia.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién
hasta la disolucion total de las tabletas.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

A continuacion se visualizara el resultado como mg/l de
cobre total.
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1.1 Métodos

CyA-TEST (Acido cianurico)
con tableta
0 - 160 mg/l CyA
1. Llenar una cubeta de 24 mm con 5 ml de prueba y

con 5 ml de agua desionizada (Obs.1), cerrandola a
continuacion con su tapa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Preparar Zero 3

. Presionar la tecla ZERO.
Presionar Zero

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

5. Anadir a los 10 ml de prueba una tableta CyA-TEST
directamente de su envoltura, machacandola a conti-
nuacién con una varilla limpia.

6. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de la tableta (Obs. 2,3).

7. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Zero aceptado
Preparar Test 8. Presionar la tecla TEST.
Presionar Test

A continuacién se visualizara el resultado en mg/l de
4cido cianurico
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Agua desionizada o agua potable libre de acido ciandrico.

2. Acido cianurico produce un enturbiamiento muy fino de carécter lechoso.
Particulas (sueltas) individuales no se debera a la presencia de acido ciandrico.

3. Disolver totalmente la tableta (agitar aprox. 1 minuto).
Particulas no disueltas pueden producir resultados mayores.

Reactivos

Forma de reactivos/Cantidad

No. de pedido

CyA-TEST

Tableta / 100

511370BT

PM600_3b 07/2015
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1.1 Métodos

OOO®

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar ZERO

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar TEST

Cuenta atras
2:00

30

Dureza, calcio 2T
con tableta

0-500 mg/l CaCO,

N

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba, cerrdndola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
seguin posicién X

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

Anadir a los 10 ml de prueba una tableta CALCIO H
No. 1 directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia.

Anadir a la misma prueba una tableta CALCIO H
No. 2 directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia.

Cerrar fuertemente la cubeta con su tapa y agitar a
continuacion hasta la disolucion total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X

Presionar tecla TEST.

Esperar 2 minutos como periodo de reaccion.

Finalizado el periodo de reaccion se iniciara la
determinacion.

En la pantalla aparecera el resultado de dureza célcica
en mg/l.
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Para optimizar el modo de medicién, se puede determinar con Mode 40 un valor en
blanco del método relacionado con el batch. Detalles en la pagina 76.

2. El agua fuertemente alcalina o 4cida debera ser llevada a un margen de pH entre 4y 10
antes del andlisis (con 1 mol/l de 4cido clorhidrico o 1 mol/l hidréxido de sodio).

3. Es determinante el exacto cumplimiento del volumen de la muestra de 10 ml para la
exactitud del resultado del analisis.

4. El presente método fue desarrollado a partir de un procedimiento trimétrico.

A causa de que las condiciones limites so se pueden definir, las diferencias con el método
estandarizado pueden ser mayores.

5. El procedimiento trabaja con tolerancias mayores en el margen de medida alto, que en
el margen de medida mas bajo. Al diluir las pruebas, se debera diluir de tal manera, que
sea posible medir en el tercio inferior del margen de medida.

6. Alteraciones:

* La dureza de magnesio hasta 200 mg/l CaCO, no altera.

e Las concentraciones de hierro mayores a 10 mg/l pueden llevar a resultados
demasiado bajos.

e Las concentraciones de cinc mayores a 5 mg/l pueden llevar a resultados
demasiado altos.

7. A Caco,

°dH
°eH
°fH
WV caH

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido

Set Tableta / c.u. 100 517761BT
CALCIO HNo. 1/No. 2 inclusive varilla

PM600_3b 07/2015 31



1.1 Métodos

9/0]0

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar ZERO

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar TEST

Cuenta atras
10:00

32

Fosfato (orto LR)
con tableta

0,05 -4 mg/I PO,

1. Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba acuosa.

2. Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

3. Presionar la tecla ZERO.

4. Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

5. Anadir a los 10 ml prueba una tableta PHOSPHATE
No. 1 LR directamente de su envoltura, machacandola
a continuaciéon con una varilla limpia.

6. Afadir a la misma prueba una tableta PHOSPHATE
No. 2 LR directamente de su envoltura, machacandola
a continuacién con una varilla limpia.

7. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacion
hasta la disolucion total de las tabletas.

8. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

9. Presionar tecla TEST.

Esperar 10 minutos como periodo de reaccion.

Finalizado el periodo de reaccién se realizara la deter-
minacion automaticamente.

A continuacién se visualizara el resultado como orto-
fosfato en ma/l.
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1.1 Métodos

Observaciones:

A w N =

. Alteraciones:

. Solamente reaccionan iones orto-fosfatos.
. Cumplir estrictamente el orden de incorporacién de las tabletas.
. La prueba acuosa deberia de tener un valor de pH entre 6y 7.

Grandes concentraciones de Cu, Ni, Cr(lll), V(V) y W(VI) producen alteraciones debido a

su coloracion.

Las alteraciones producidas por silicatos se enmascaran gracias al acido citrico presente

en la tableta.

5. Tabla de reduccion:
mg/l P =mg/I PO, x 0,33
mg/I P,0,=mg/I PO, x 0,75

6. A PO,
P
V¥ pO,
Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
Set Tableta / c.u. 100 517651BT
PHOSPHATE No. 1/No. 2 LR inclusive varilla
PHOSPHATE No. 1 LR Tableta / 100 513040BT
PHOSPHATE No. 2 LR Tableta / 100 513050BT
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1.1 Métodos

©J0l0

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar test
Presionar Test

Cuenta atras
5:00

Observaciones:

Hierro (Obs. 1)
con tableta

0,02 =1 mg/l Fe
Determinacién de Fe 2+ y Fe3* disuelto total *

* Estos datos se tratan en la determinacién directa de la
prueba sin necesidad de disgregacion.

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba acuosa cerrandola a continuaciéon con su
tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.
Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

Afadir a los 10 ml prueba acuosa una tableta IRON
LR directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién
hasta la disolucion total de la tableta.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.
Esperar 5 minutos como periodo de reaccion.

Finalizado el periodo de reaccién se realizara la deter-
minacion automaticamente.

En la pantalla aparecera el resultado en mg/I de hierro.

1. Mediante este método se determina el hierro total de Fe?* y Fe3*.

2. Para la determinacion de Fe?* se deberé utilizar la tableta IRON (Il) LR en lugar de la
tableta IRON LR (como descrito arriba).

3. Para la determinacion total de hierro disuelto y no disuelto, se deberé de proseguir
segun el siguiente método de desintegracién; véase la pagina 173.

34
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1.1 Métodos

Observaciones:

Determinacion de
hierro

Hierro disuelto e
hierro no disuelto

Filtrar la prueba Método por
acuosa desintegracion

Hierro disuelto

Fe 2+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 2+ Fe 3+

IRON LR IRON (Il) LR Método
tableta tableta 220

! !

Resultado A menos  Resultado B

= Fe 3

Procedimiento de desintegracion para la determinacion del total de hierro disuelto y sin
disolver:

1. Ahadir a 100 ml de prueba acuosa 1 ml de &cido sulfurico concentrado y calentar
durante 10 minutos hasta su ebullicion o hasta su disolucién total. Una vez fria la
solucion, graduar el pH mediante una solucién amoniacal, hasta conseguir un pH
entre 3y 5. Llenar con agua desionizada hasta conseguir el volumen anterior de 100
ml. 10 ml de la solucién tratada de esta manera se utiliza para el andlisis siguiente. El
procedimiento posterior se realizara segun la descripciéon del reactivo correspondiente.

2. Las pruebas acuosas, que hayan sido tratadas con sustancias organicas como sustancias
antioxidantes etc, deben ser oxidadas, dado el caso, para destruir los complejos de
hierro. Para ello anadir 1 ml de acido sulfurico concentrado y 1 ml de 4cido nitrico a
100 ml de prueba acuosa, y dejar evaporar hasta la mitad. Una vez fria la solucion
continuar como descrito arriba.

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad | No. de pedido
IRON LR Tableta / 100 515370BT
IRON (I) LR Tableta / 100 515420BT
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1.1 Métodos

OO

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

36

Hipoclorito sédico
con tableta

0,2 - 16 % w/w NaOCl|

Preparacion de la prueba:

La muestra se diluira en 2000 veces:

1.

Enjuagar una jeringuilla de 5 ml varias veces con la
solucién a ensayar y luego llenarla hasta la marca de 5
ml procurando que esté sin burbujas. Vaciar estos 5 ml
en un vaso medidor limpio de 100 ml. Llenar el vaso
medidor con agua desclorada hasta la marca de 100
ml y removerlo con una barra agitadora limpia.

Enjuagar una jeringuilla de 5 ml varias veces con la so-
lucion diluida del paso 1 luego llenarla hasta la marca
de 1 ml procurando que esté sin burbujas. Vaciar este
1 ml en un vaso medidor limpio de 100 ml. Llenar el
vaso medidor con agua desclorada hasta la marca de
100 ml y removerlo con una barra agitadora limpia.

El ensayo se llevara a cabo con esta soluciéon diluida.

Realizacion de la determinacion:

Llenar una cubeta 24 mm con 10 ml de preparada
prueba, cerrdndola a continuacién con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicién X.

Presionar la tecla ZERO.
Sacar la cubeta del compartimento de medicién.

Anadir a los 10 ml de preparada prueba una tableta
CHLORINE HR (KI) directamente de su envoltura,
machacandola a continuacion con una varilla limpia.

Anadir a la misma prueba una tableta ACIDIFYING
GP directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia.

Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a continuacién
hasta la disolucion total de la tableta.
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1.1 Métodos

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

Observaciones:

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,

segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

En la indicacion apareceré el contenido efectivo de
cloro en porcentaje de peso (W/w %) en relacion con
la solucién no diluida de hipoclorito sédico.

1. En el tratamiento con la solucién de hipoclorito sédico habra que prestar atencién
en que estos son fuertemente alcalinos y pueden causar abrasiéon. Habra que evitar
el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Preste sin falta atencion en los datos e

informaciones del fabricante.

2. Se deberd cumplir absolutamente con el orden de afadidura de las tabletas.

3. Este método ofrece la posibilidad de realizar un ensayo fécil y rédpido que se puede llevar
a cabo en el lugar mismo y por consiguiente no es tan preciso como un método de

laboratorio comparable.

4. Con un estricto cumplimiento de la manera de proceder descrita, se puede lograr una

precision de + 1 peso en %.

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad | No. de pedido

Kombi-Pack ACIDIFYING GP/ | Tableta/c.u. 100 517721BT
CHLORINE HR (KI) | inclusive varilla

CHLORINE HR (K1) Tableta / 100 513000BT

ACIDIFYING GP Tableta / 100 515480BT
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1.1 Métodos

0,02 -2 mg/l O,

Ozono Se visualiza la siguiente seleccion:
>> juntoadl
sin Cl
>> juntoadl para la determinacién de ozono junto a cloro
>> sin cl para la determinacién de ozono en ausencia de cloro

Selecciénar la determinacién deseada mediante las
teclas [A]y [¥]y confirmar con la tecla [I].
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1.1 Métodos

Observaciones:

1. Limpieza de cubetas
Muchos productos de limpieza ( p.ejem. detergentes de lavavaijillas) poseen
componentes reductores, que pueden reducir los resultados de la determinacion de
Ozono. Los aparatos de vidrio deben de estar exentos de componentes corrosivos al
cloro, para evitar estas alteraciones.
Para ello, debera sumergir los aparatos de vidrio durante una hora en una solucién de
hipoclorito sédico (0,1 g/l), enjuagdndolos minuciosamente a continuacién con agua
desionizada.
2. Evitar durante la preparacion de la prueba la desgasificacion de ozono, por ejemplo al
pipetar o agitar.
Realizar la determinacion inmediatamente después de la toma de prueba.
3. El desarrollo coloreo por DPD se efectta entre un valor de pH de 6,2 — 6,5.
Por ello poseen las tabletas un tampén para la graduacion del valor de pH.
Pruebas acuosas muy acidas o muy bésicas se han de neutralizar antes de realizar el
andlisis entre pH 6 y pH 7 (con 0,5 mol/l 4cido sulfurico o 1 mol/I de hidroxido sédico).
4. Concentraciénes de ozono mayores a 6 mg/I pueden conducir dentro del campo de
medicion a resultados de hasta 0 mg/l. En este caso, se deberd diluir la prueba con agua
libre de ozono. Anadir el reactivo a 10 ml de prueba diluida, repitiendo a continuacion el
analisis (test de plausibilidad).
Cuando en los resultados diferenciados se visualice| 22?2 , véase la pagina 104.
6. Todos los elementos oxidantes existentes en la prueba, reaccionan como el ozono, lo que
produce un resultado mas elevado.

U

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
Set Tableta / c.u. 100 517711BT

DPD No. 1/No. 3 inclusive varilla

DPD No. 1 Tableta / 100 511050BT
DPD No. 3 Tableta / 100 511080BT
GLYCINE Tableta / 100 512170BT
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1.1 Métodos

HOO

@ 24 mm

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar T1
Presionar Test

Cuenta atras
2:00

40

Ozono, en presencia de cloro
con tableta

0,02 -2 mg/l O,

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba acuosa cerrandola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Afadir una tableta DPD No. 1 y una tableta DPD
No. 3 directamente de su envoltura, machacandolas a
continuacion con una varilla limpia.

Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con prueba
acuosa.

Cerrar la cubeta con su tapa y mezclar a hasta la diso-
lucion total de las tabletas.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar tecla TEST.
Esperar 2 minutos como periodo de reacciéon.

Finalizado el periodo de reaccién se realizard la deter-
minacion automaticamente.

. Sacar la cubeta del compartimento de medicion. Lavar

minuciosamente la cubeta y su tapa.

. Anadir 10 ml de prueba a una segunda cubeta

limpia.
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1.1 Métodos

T1 aceptado
Preparar T2
Presionar Test

Cuenta atras
2:00

*** mg/l O,
*** mg/l Cl tot

PM600_3b 07/2015

. Afadir una tableta GLYCINE directamente de su

envoltura, machacandola a continuacién con una
varilla limpia.

. Cerrar la cubeta con su tapa y agitar a hasta la disolucion

total de la tableta.

. Afadir una tableta DPD No. 1 y una tableta DPD

No. 3 directamente de su envoltura a la primera cubeta
limpia, machacandolas a continuacién con una varilla
limpia.

. Verter el contenido de la segunda cubeta (solucion

de Glycine) en la anteriormente preparada cubeta
(punto 14).

. Cerrar la cubeta con su tapay agitar a hasta la disolucion

total de las tabletas.

. Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,

segun posicion X.

. Presionar tecla TEST.

Esperar 2 minutos como periodo de reacciéon.

Finalizado el periodo de reaccién se realizara la
determinacion automaticamente.

En la pantalla apareceré el resultado como:

0, mg/l ozono
mg/! de cloro total

Observaciones:

Véase pagina 39

41



1.1 Métodos

HOE

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

Cuenta atras
2:00

42

Ozono, en ausencia de cloro
con tableta

0,02 -2 mg/I 0,

N

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba acuosa cerrandola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicién y
vaciarla procurando dejar algunas gotas en su
interior.

Afadir una tableta DPD No. 1 y una tableta DPD
No. 3 directamente de su envoltura, machacandolas a
continuacion con una varilla limpia.

Llenar la cubeta hasta la marca de 10 ml con la prueba
acuosa.

Cerrar la cubeta con su tapa y mezclar a hasta la diso-
lucién total de las tabletas.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.
Esperar 2 minutos como periodo de reaccion.

Finalizado el periodo de reaccion se realizara la deter-
minacion automaticamente.

En la pantalla aparecera el resultado como mg/l ozono.

Observaciones:

Véase pagina 39
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1.1 Métodos

OO

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Preparar Test
Presionar Test

44

Valor de pH 6,5-8,4
con tableta

Llenar una cubeta limpia de 24 mm con 10 ml de
prueba acuosa cerrandola a continuacion con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicién X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion.

Anadir a los 10 ml de prueba una tableta PHENOL
RED PHOTOMETER directamente de su envoltura,
machacandola a continuacion con una varilla limpia.

Cerrar la cubeta con su tapa y mezclar su contenido
hasta la disolucién total.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicion,
segun posicion X.

Presionar la tecla TEST.

En la pantalla aparecera el resultado como valor de pH.
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1.1 Métodos

Observaciones

1. Para andlisis fotométricos solo se utilizaran tabletas reactivas PHENOL RED selladas en
una ldmina negra con la palabra adiciénal “Photometer”.

2. Las muestras de agua con baja dureza de carbonato* pueden entregar valores pH falsos.
*Ksa,3 < 0,7 mmol/l £ Alcalinidad total < 35 mg/l CaCo,

3. Valores de pH inferiores a 6,5 o superiores a 8,4 pueden conducir a resultados dentro del
campo de medicién. Se recomienda realizar un test de plausibilidad (pH-Meter).

4. La exactitud de la determinacién de pH mediante el método colorimetro depende de
algunas condiciénes secundarias, (capacidad tampon de la prueba, concentracion de
sales, etc).

5. Error de sal
Correccion del valor analizado (valores medios) para pruebas con una concentracién
salina de:
Indicador Concentracion salina de la prueba
Rojo de 1 molar 2 molar 3 molar
fenol -0,21 -0,26 -0,29
Los valores de Parson y Douglas (1926) se basan en la utilizacion de soluciénes tampones
de Clark y Lubs. 1 Mol NaCl =58,4 g/l =5,8 %
Reactivos Forma de reactivos/Cantidad | No. de pedido
PHENOL RED PHOTOMETER Tableta / 100 511770BT
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1.2 Observacidones importantes sobre los métodos

1.2.1 Uso correcto de los reactivos

Cumplir estrictamente el orden de incorporacién de las reactivos.

Tabletas reactivas:
Las tabletas reactivas se afadiran a la prueba acuosa directamente de su envoltura, sin tocarlas
con los dedos.

1.2.2 Limpieza de las cubetas y accesorios analiticos

Limpiar minuciosamente las cubetas, las tapas y la varilla de agitar después de cada deter-
minacion; de este modo se evitara la acumulacién de errores. AUn minimas cantidades de
reactivos pueden conducir a resultados erréneos.

Procedimiento:

Procurar limpiar las cubetas y accesorios analiticos inmediatamente después de cada deter-
minacion.
a) Limpiar las cubetas y accesorios analiticos con un detergente usual para aparatos de

vidrio de laboratorio (por ejemplo Extran® MA 02 (neutral y fosforizado), Extran® MA 03
(alcalino y libre de fésforo) de la firma Merck KGaA.

b) Enjuagar minuciosamente con agua corriente.

¢) Siesté indicado en las “Observaciénes”, proceder segun el método especifico de
limpieza, por ejemplo enjuagar con acido clorhidrico diluido.

d) Enjuagar minuciosamente con agua desionizada (o también agua destilada)

1.2.3 Observaciones sobre la técnica de trabajo

1. Limpiar minuciosamente las cubetas, las tapas y la varilla de agitar después de cada de-
terminacion; de este modo se evitara la acumulacién de errores. AUn minimas canti dades
de reactivos pueden conducir a resultados erréneos.

2. Antes de comenzar con la determinacion deberan de estar las cubetas, asi como las caras
exteriores de éstas totalmente limpias y secas. Huellas dactilares o gotas de agua en la
superficie éptica de las cubetas pueden producir resultados erroneos.

3. En caso de no poseer una cubeta determinada para la calibracion a cero, debera realizar
la calibracién a cero y la determinacion con la misma cubeta, ya que las cubetas entre si
poseen tolerancias minimas.

4. Coloque la cubeta para la calibracién a cero y para la determinacion en el compartimen to
de medicion de tal forma, que la graduacién con el triangulo blanco se encuentre dirigida
a la marca de la carcasa.

5. La calibracion a cero y el test se han de realizar con la tapa de la cubeta cerrada. La tapa
debe de poseer un anillo de obturacién.

6. La aparicion de burbujas en la cara interior de la cubeta puede producir resultados
erréneos. En este caso, cerrar la tapa de la cubeta y agitar hasta la desaparicion total de
las burbujas antes de realizar la determinacion.

7. Evitar la penetracién de agua en el compartimento de medicion. La penetracién de
agua en la carcasa del Photometer puede producir la destruccién de componentes
electrénicos o danos por corrosién.
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8. Suciedad en la optica del compartimento de medicion, produce resultados erréneos. Las
superficies épticas del compartimento de medicién deberan de controlarse y limpiarse
cada cierto periodo de tiempo. Para su limpieza se recomienda utilizar pafitos himedos
y bastoncillos de algodon.

9. Grandes derivaciénes de temperatura entre el Photometer y la temperatura ambiental
pueden producir resultados erréneos, por ejemplo, por condensacion de agua en la
oOptica del aparato o en la cubeta.

10.Proteger el aparato durante el funcidénamiento de los rayos solares directos.

Posicion

Llenado correcto de la cubeta:

=

10ml 10ml

correcto falso
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1.2.4 Dilucién de pruebas acuosas

Cuando sea necesario diluir una prueba, proceder de la siguiente forma:

Pipetar la prueba a una probeta graduada de 100 ml. Afadir agua desionizada hasta la marca
de 100 mly agitar minuciosamente.

Prueba acuosa Factor de
[ml] multiplicacion
1 100
2 50
5 20
10 10
25 4
50 2

De esta prueba diluida se extraerd mediante una pipeta el volumen necesario, de acuerdo a
la prescripciéon del método. A continuacién se realizara la determinacion.

Atencion:

1. Mediante la dilucion aumenta el error de medicion.

2. Envalores de pH no es posible diluir, puesto que esto conducira a resultados erréneos.
Cuando se visualice en la pantalla "Overrange” debera elegirse otro método de andlisis
(por ejemplo medidor de pH)

Agua DI = Agua desionizada (se puede usar también agua destilada)

1.2.5 Correccion durante la adicion de volumen

Cundo tenga que ajustar el valor de pH, de una prueba acuosa con volimenes
considerables de 4cidos o bases, sera necesario corregir el volumen del resultado
visualizado.

Por ejemplo:

Para ajustar el valor de pH, se afadiran 5 ml de acido clorhidrico a 100 ml de prueba
acuosa. El resultado visualizado es de 10 mg/l.

Volumen total =100 ml+5ml=105ml

Factor de correcciéon = 105 ml/ 100 ml = 1,05

Resultado corregido = 10 mg/l x 1,05 = 10,5 mg/l
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2.1 Modo de empleo

2.1.1 Primera puesta en marcha

Antes del empleo inicial se deberan de insertar los acumuladores, que forman parte del set
de suministro. Proceda como se ha descrito en el capitulo 2.1.2 Conservacion de datos —
Observaciones importantes, 2.1.3 Recambio de los acumuladores.

Antes del primer start-up proceda por favor con los ajustes siguientes en el menu:

e MODE 10: Seleccionar lenguaje

e MODE 12: Ajustar fecha y hora

e MODE 34: Realizar ,, Cancelacién de datos”

e MODE 69: Realizar ,,Inic. mét. usuar”; para inicializacion del sistema de métodos
del usuario

Para ello véase capitulo 2.4 “Regulaciones”.

2.1.2 Conservacion de datos — Observacidones importantes

Las baterfas aseguran la conservacién de los datos de los resultados de medicién y de los
ajustes memorizados. Cuando sea necesario realizar un cambio de baterfas, los datos del
PM600 estaran asegurados todavia aprox. durante 2 minutos. Cuando el tiempo de recam-
bio sobrepase los 2 minutos, se efectuard una completa pérdida de datos.

Recomendacién: Para un recambio tenga preparado un destornillador y baterias nuevas.

2.1.3 Recambio de bateria

Recomendacion: jNo utilizar baterias recargables (acumuladores)!

Apague el aparato.
Saque eventualmente la cubeta del compartimento de medicién.
Coloque el aparato con la parte delantera hacia abajo sobre una base limpia y llana.
Afloje y retire los cuatro tornillos (A) de la tapa del compartimento de baterias (B), situada
en la parte inferior.
5. Retire la tapa del compartimento de baterias (B)

Presionar hacia arriba en la muesca (C) y sacar la tapa del compartimiento de baterias (B).
6. Asi mismo retire eventualmente los acumuladores vacios (C).

Quitar las beterfas usadas (D).
7. Cologue 4 acumuladores nuevos.
iTenga en cuenta la polaridad!

8. Poner en la ranura el anillo obturador (E) de la tapa del compartimiento de baterias (B).
Poner la tapa del compartimiento de baterias (B) sobre el aparato, sin desplazar el anillo
obturador (E).

Coloque la tapa del compartimiento de baterfas (B).

9. Inserte y atornille los tornillos (A).

AN =

Atencion:
Elimine los acumuladores y baterias de litio segun las normas vigentes.
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2.1.4 Vista del aparato: la parte posterior

(A
(8
(C
(
(
(

<

Tornillos

=

Tapa del compartimiento de baterias
Muesca

D) Baterias: 4 baterias (Mignon AA/LR6)

= —

E) Anillo obturador
F) Parte posterior del aparato
(B) Tapa del
compartimiento
baterias

(E) Anillo
obturador

(F) Parte posterior
del aparato

(C) Muesca

(D) Baterias

ATENCION:
Para poder garantizar una hermeticidad completa del fotometro, debera estar
puesto el anillo obturador (E) y estar atornillada la tapa del compartimiento de
baterias (B).
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2.2 Funcion de tastatura

N
N
=
w
c
3
]
3
o
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Encendido y apagado del aparato

A las teclas numéricas de 0 a 9 se puede tener acceso presionando la

tecla Shift. Mantener presionada la tecla Shift y presionar la tecla
numérica deseada, p. ej.: [Shift] + [1][1]

Retorno a la lista de métodos / al ment de orden superior

Tecla de control: explicaciénes dentro del texto correspondiente
Tecla de control: explicaciénes dentro del texto correspondiente
Tecla de control: explicaciones dentro del texto correspondiente

Confirmacion de entradas

Menu para ajustes y otras funciones

Mover cursor hacia arriba, o hacia abajo

Memorizar el resultado visualizado

Realizar una calibracion a cero

Realizar una determinacion

Visualizacion de fecha y hora / cuenta atras del usuario

El signo decimal
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2.2.2 Visualizacién de fecha y hora

Presionar la tecla [“reloj”].

19:27:20 15.06.2013 En la pantalla aparece la hora y fecha.
El aparato vuelve a la rutina anterior pasados aprox. 15
-~ -~ segundos

@ QEEQ o mediante la presion de la tecla [J] o ESC.

2.2.3 Funcion cuenta-atras del usuario (Cuenta atras)

Esta funcion permite al usuario utilizar una cuanta atras, definida por él anteriormente.

Pl
. .

Presionar la tecla [“reloj”].

19:20:20 15.06.2013 En la pantalla aparece la hora y fecha.
Presionar la tecla [“reloj”].
Cuenta atras En el display se visualiza
mm : ss A continuacién presione [] para aceptar el dltimo cuenta
99:99 atrés utilizado
o

presione una tecla numérica para entrar nuevos datos. La
entrada de datos sera de 2 digitos, segun el orden minutos,
segundos.

M e M ) Por ejemplo:
. s N PIERN PAERN ’ . .
R e R T T e 2 minutos, o segundos = [Shift] + [0][2][0][0]

@ Confirme la entrada de datos con [_].

Cuenta atras En el display se visualiza:
02:00

Inicio: | Comienza la cuenta atras por medio de la tecla [].

Una vez finalizada la cuenta atras, vuelve el aparato a la
rutina anterior.

2.2.4 lluminacion de fondo de la indicacion

- Presionar la tecla [Shift] + [F1] para encender o apagar la
iluminacion de fondo de la indicacién. Durante el proceso
de medicion la iluminacion de fondo se apaga automati-

camente.

54 PM600_3b 07/2015



2.3 Modo de empleo

Encender el aparato mediante la tecla [ON/OFF].

Auto-Test ... El aparato realizard una autocomprobacion electrénica.

2.3.1 Apagado automatico

El aparato se apaga automaticamente pasados 20 minutos después de la presion de la ultima
tecla. En los ultimos 30 segundos antes del apagado del aparato, se producird una senal
acustica. A partir de este momento se podra cancelar el apagado del aparato presionando
cualquier tecla.

Durante las actividades activas (cuenta atras activo, impresién de datos activo) el apagado
automatico se encontrara desactivado. Una vez terminada las actividades activas comenzara
el periodo de espera de 20 minutos del apagado automatico.

2.3.2 Seleccion de método

>> En la pantalla aparece una lista de seleccion:
30 Alcal.-m HRT
80 Bromo

Hay 2 posibilidades para seleccionar el método deseado:

’ por ejemplo [Shift] + [8][0] para bromo

s~_,/ .~
o’ =~ . o’ = ~s
@ @ b) Selecciénar la determinacion deseada mediante las teclas
[A]y [¥] segun la lista visualizada.
o’-~§
@ Confirmar la seleccion con la tecla [].

2.3.2.1 Informaciones de método (F1)

% ,~‘| ,’®‘I a) Introducir directamente el nUmero de método
1 A\
AY \s ll

Mediante la tecla [F1] se puede cambiar entre una compacta y detallada lista de métodos.

Ejemplo
100 Cloro Lineal: ~ Numero de método, nombre del método
0,02-6 mg/I Cl, Linea 2:  Campo de medicion
Tableta Linea 3:  Tipo de reactivo
24 mm Linea 4: Cubeta
DPD No 1 Linea 5-7: Reactivos utilizados

DPD No 3
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2.3.2.2 Conversiones (F2)

Mediante la presion de la tecla [F2] se visualiza una lista de las posibles conversiones disponibles
del resultado con su respectivo campo de medicion.
Para cambiar de conversién, véase capitulo 2.3.7 Modificacion de conversiones, pagina 58.

319 Fosfato LR T
0.05-4 mg/| PO,
0.02-1.3 mg/I P
0.04-3 mg/I P,0,

Conversion
Informacion

- E—
«—fF2}—

Linea 1: Numero de método, nombre del método
Linea 2: Campo de medicion con conversién 1

Linea 3: Campo de medicion con conversién 2

Linea 4: Campo de medicion con conversiéon 3 ..........

Lista de las Métodos
conversiones Informacion

2.3.3 Diferenciacion

Cloro
>> dic
libre
total

@ |

Métodos

Algunos métodos permiten una diferenciacion (por ejemplo
cloro). Seguidamente se visualizara la pregunta sobre el tipo
de diferenciacién (por ejemplo diferenciado, libre o total).

Seleccionar la determinacién deseada mediante las teclas
de flechas [A] y [V].

Confirmar con tecla [].

2.3.4 Calibracion a cero

Preparar Zero
Presionar ZERO

=N

Zero aceptado
Preparar TEST
Presionar TEST

56

En la pantalla se visualiza: Preparar una cubeta limpia segun
la prescripcion del andlisis y colocarla en el compartimento
de tal manera, que la cara de la cubeta con la marca de
calibracién esté dirigida hacia la marca de la carcasa.

Presionar la tecla [Zero].

En la pantalla aparece:
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2.3.5 Realizacion de la determinacion

Finalizada la calibracién a cero, sacar la cubeta del compartimento de medicién. Continuar
con la determinacién segun la prescripcion del método.

Una vez visualizados los resultados:

- en algunos métodos puede ser cambiada la unidad de medida,
- éstos pueden memorizarse y / o imprimirse,

- realizar otras determinaciones con la misma calibracion a cero o
- elegir un método nuevo

2.3.6 Cumplimiento de periodos de reaccion (Cuenta atras)

Para el cumplimento de periodos de reaccion se ofrece como ayuda una funcion cuenta atras,
llamada también cuenta atrés.

Cuenta atras

2:00 En la gufa al usuario aparecen:
Inicio: |
Raab N e Presionar la tecla []].
Preparar la prueba, arrancar el cuenta atras mediante
[lly una vez finalizado, continuar como prescrito en el

método. La cubeta no se colocara para ello en el
compartimento de medicion.

e Presionar la tecla [TEST].
Preparar la prueba como descrito en el método y
colocar la cubeta en el compartimento de medicién.
El cuenta atrés aparecera presionando la tecla [TEST]
Cuenta atras y comenzara automdaticamente. Una vez finalizado el
1:59 cuenta atras se produce automaticamente la
determinacion.

Observacidnes:

1. El cuenta atrés continuo se puede finalizar pulsando nuevamente la tecla [J]. La determi-
nacién se producird inmediatamente. El usuario debera entonces considerar el periodo
de tiempo restante.

El incumplimiento de los periodos de reaccion producen resultados erréneos

2. El periodo restante del cuenta atras aparecera sefalado continuamente en la pantalla. En los

Ultimos 10 segundos antes de finalizar dicho periodo, se producira una sefnal acustica.
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2.3.7 Modificacion de conversiones

Algunos métodos permiten la modificacion de conversion de los resultados. Una vez visualizado
el resultado en el display, presionar la teclas [A] o [V].

Ejemplo:

319 Fosfato LRT ~ ----- [¥]----> 319 Fosfato LRT =~ ------ (W] ----- > 319 Fosfato LR T

0.05-4 mg/I PO, 0.02-1.3 mg/I P 0.04-3 mg/I P,O,
<----[A]----- <----|A]-------

1.00 mg/l PO, 0.33 mg/l P 0.75 mg/l P,0,

Cuando se haya modificado la conversién del resultado, se producird la adaptacion automa-
tica en el display del campo de medicién. Una vez memorizado el resultado convertido, éste
no se podrd modificar de nuevo. Al seleccidnar de nuevo un método se visualizara la ultima
conversion Ultima utilizada. Si un método permite la modificacién de conversién, se indicara
en las instrucciénes. En las Observaciones del método se indican las posibles conversiones
con las teclas de flechas:

A PO,
P
v PO,

2.3.8 Memorizacion de los resultados

=~

' ) Durante la visualizacion de los resultados presionar la tecla
[STORE].

Code-Nr.:
En la pantalla aparece:

- e Es posible la entrada de un cédigo de hasta 6 digitos
por parte del usuario. (Un N° de codigo puede dar
. O T indicaciénes acerca del usuario o del lugar de toma de
Q‘@'@'\ 1 1 ’
N/ N/ N/ N/

1 muestra.
N/ s/

=N

@ La entrada del N° de cédigo se verificara con [l].

e Sise quisiera prescindir del N° de cédigo, confirme
directamente con [l]. (se le asignara automaticamente
un N° de cédigo con 0.)

Se memorizara el bloque de datos completo con fecha, hora,
N° de cédigo, método y resultado.

esta memorizado En la pantalla aparece:

A continuacion aparecera de nuevo el resultado del anélisis.
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Observacion:

Que'd.a’n 900, Se visualiza las posiciénes de memoria libres.

posiciones libres

solo 29 posiciénes Se visualiza las posiciones de memoria cuando se encuentren
de memoria libres por debajo de 30:

Cancelar la memoria de datos lo antes posible (véase capi-
tulo “Cancelaciéon de resultados memorizados”). Cuado la
memoria se encuentre completa, no es posible memorizar
otros resultados.

2.3.9 Imprimir el resultado de medicién (médulo infrarrojo
IRiM opcional)

Al estar conectado el IRiIM (véase capitulo 2.5) y existiendo una conexién con la impresora,
puede ser impreso el resultado de medicion (sin haberlo memorizado con anterioridad).

@ Presionar la tecla [F3]

Se imprimira el bloque de datos completo con fecha, hora,
método y resultado.

100 Cloro T

0,02 - 6 mg/I Cl,
Profi-Mode: no
2013-07-01 14:53:09
No. correlativo: 1
No. de cédigo: 007
4,80 mg/I Cl,

Bajo numero correlativo se entiende por un numero interno

que se otorga automdaticamente al memorizar un resultado.
Aparece solamente en la impresion.

2.3.10 Realizacion continuada de determinaciones

TS Para realizar determinaciénes de otras pruebas con el mismo

método, continuar de la siguiente forma:

Zero aceptado

Preparar TEST e Presionar la tecla [TEST].

Presionar TEST En la pantalla aparece:

T Verificar mediante la tecla [TEST]
:

T e presionar la tecla [ZERQO], para realizar una nueva
calibracién a cero.

Preparar Zero En la pantalla aparece:

Presionar Zero
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2.3.11 Eleccion de un nuevo método

< / El Photometer regresa al listado de métodos, presionando
la tecla [ESC].

I ONONO) Es posible también la entrada directa de un nuevo numero

Vo de método, por ejemplo [Shift] + [1][6][0] para CyA-TEST

(Acido cianurico).

@ Confirmar con tecla [_].

2.3.12 Determinaciones de extinciones
Campo de medicion: -2600 mAbs hasta +2600 mAbs

Numero de método. Denominacion

910 mAbs 530 nm
920 mAbs 560 nm
940 mAbs 610 nm

Elegir la longitud de onda deseada mediante la entrada del nimero de método correspondiente
o seleccionar de la lista de métodos.

910 mAbs 530 nm En la pantalla aparece:
-2600 mAbs - +2600 mAbs

Preparer Zero Realizar siempre la calibracion a cero con una cubeta llena

Presionar ZERO (por ejemplo con agua desionizada).
Zero aceptado En la pantalla aparece:

Preparar Test

Presionar TEST Realizar a determinacién de la prueba.
500 mAbs En el display se visualizara:

Recomendacioén:
Los periodos de reaccién se cumplen con mayor precision, si utiliza la cuenta atras del aparato
(capitulo 2.2.3, pagina 54).
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2.4 Ajustes: Resumen de las funciones MODE

todos off

apagar todos los métodos

Funcion MODE | No. | Resumen Pégina

Ajuste 40 | Ajuste del método particular 76

Ajuste personal 45 | memorizacién del ajuste personal realizado 80

Anulaciéon de datos | 34 | Anulacién de todos los resultados memorizados 75

Cancelar ajuste 46 | Cancelacion del ajuste personal realizado 81

Cancelar 66 | Cancelacion de todos los datos de un polinomio del 91

métodos del usuario o método de concentracion

usuario

Concentracion 64 | Entrada de datos para la elaboracion de un método de 86

del usuario concentracion

Contraste de la 80 | Regulacion del contraste de la pantalla 96

pantalla

Luminosidad LCD | 81 | Ajustar la luminosidad del display 96

Cuenta atras 13 | Encendido y apagado de la cuenta-atras para cumplir 64
el periodo de reaccién

Hora 12 | Modificacién de fecha y hora 63

Idioma 10 | Eleccién de idioma 62

Impresion 20 | Impresién de todos los resultados memorizados 66

Impresién no. codigo | 22 | Imprimir valores a nos. de codigos seleccionados 68

Impresién fecha 21 | Imprimir valores a fecha selecciénada 67

Impresién métodos | 23 | Imprimir valores de un metodo selecciénado 69

Impresién de mé- | 67 | Imprimir todos los datos memorizados bajo Mode 64 92

todos del usuario (Concentracion) y Mode 65 (Polinomios).

Informacion 91 | Informaciénes sobre el Photometer, p.e. version de 97

sobre el aparato software actual

Inicializar 69 | Inicializacion del sistema de métodos del usuario 93

métodos del

usuario

Langelier 70 | Determinacion del indice de saturacion Langelier 94

Lista de métodos | 60 | Procesar la lista de metodos personal 84

Lista de métodos: | 61 | Procesar la lista de metodos, 85

todos on ecendar todos los metodos

Lista de meétodos: | 62 | Procesar la lista de métodos, 85
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Memoria 30 | Visualizacién de todos los resultados memorizados 71

Memoria No. 32 | Visualizacion de todos los resultados dentro de un 73

cédigo campo de nimeros de cddigo

Memoria fecha 31 | Visualizacion de todos los resultados dentro de un campo de fechas 72

Memoria método | 33 | Visualizacion de todos los resultados de un método especifico 74

0Tz 55 | One Time Zero (OT2) 83

Parametros de 29 | Ajustes para las opciones de impresién 70

impresién

Polinomios del 65 | Entrada de datos para la elaboracion de un polinomio 88

usuario del usuario

Profi-Mode 50 | Encendido y apagado de la gufa detallada al usuario 82
(Funcién de laboratorio)

Sonido acustico 14 | Encendido y apagado de la sefal acustica, al finalizarla | 65
determinacion

Sonido de 11 | Encendido y apagado de la sefal acustica al presionar 63

tastatura la tastatura

Temperatura 71 | Ajuste de la unidad de temperatura por Langelier Mode 70 95

Los ajustes procesados quedan memorizados, alin cuando el aparato esté desconec-
tado, hasta una nueva programacion.

2.4.1 Libre por motivos téchnicos

2.4.2 Ajustes basicos del instrumento 1

Seleccion de idioma

@.@
@O

-

<ldioma>
Deutsch
>> English
Francais

62

-

I

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [1][0].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece

Selecciénar el idioma deseado mediante las teclas [A]y [V],
segun la lista visualizada.

Confirmar con tecla [I].
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Sonido de tastatura

<Sonido de tecla>
ON:1 OFF:0

Observacion:

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [1][1].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

e Presionando las teclas [Shift] + [0] se apagara el
sonido de teclado.

e Mediante la presion de las teclas [Shift] + [1] se encendera
el sonido de teclado.

Confirma []] con tecla.

Para determinaciénes que necesiten de un periodo de reaccién, tiene lugar una sefal acustica
en los 10 Ultimos segundos, antes de finalizar dicho periodo, aun cuando el sonido del teclado

se encuentre desactivado.

Fecha y hora

-~
. .
'@‘ '@‘
H ! 1
\ 1
kN LN y
7’ ~ ’
\~-¢ -~ -
-~
. .

<Hora>
AA-MM-DD

hh:mm

AA-MM-DD hh:mm

13-05-14 -
AA-MM-DD hh:mm
13-05-14 15:07

=~
@

Observacion:

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [1][2].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

La entrada se realizard mediante dos digitos

segun el orden de afo, mes, dia
p.e: 14. Mayo 2013 = [Shift] + [1][3][0][5][1][4]

segun el orden de hora, minuto
p.e: 15 horas, 7 minutos = [Shift] + [1][5][0][7]

Confirmar con [].

Confirmada la entrada mediante la tecla [], se ajustaran los segundos automéaticamente a

cero.
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Cuenta atras (cumplimiento de los periodos de reaccion)

Algunos métodos necesitan de forma estandar un cierto periodo de reaccion. Dichos periodos
de reaccién se encuentran memorizados dentro del método mediante una funcion cronéme-
tro, llamada cuenta atrés. Esta funcion puede desconectarse para todos los métodos que lo
contengan de la siguiente forma:

\ I ) Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [1][3]
et R

-

@ Confirmar con [].

<Cuenta atras> .
En la pantalla aparece:

ON: 1 OFF: 0

('®‘. ° Presionando las teclas [Shift] + [0] se desconectara el
L cuenta atras.

' } o Presionando las teclas [Shift] + [1] se conectara el

Senst cuenta atras.

@ Confirmar con tecla [].

Observaciones:

1. Durante la determinacion se puede desconectar en cualquier momento la funcién cuenta
atras presionando la tecla [] (por ejemplo durante determinaciones en serie). La funcién
“cuenta-atras del usuario” se encuentra a disposicion, aun desconectado el cuenta atras.

. Cuando se desconecte el cuenta atras, el usuario debera entonces considerar el periodo
de tiempo restante.

El incumplimiento de los periodos de reaccion producen resultados erroneos.

N
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Sonido acustico

El Photometer necesita 8 sequndos para realizar la calibracion a cero o para llevar a cabo la
determinacion deseada. Finalizada la determinacion sonara brevemente una sefnal acustica.

v ;N ’ Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [1][4].

@ Confirmar con [].

<Senal acustica>
ON: 1 OFF: 0

O
1
|\ 1
S - ’
D
H 1
Y U
7’

En la pantalla aparece:

e Presionado las teclas [Shift] + [0] se apagara la sefal
acustica.

o Presionando las teclas [Shift] + [1] se encendera la
sefal acustica.

@ Confirmar con [].

Observacion:

~

Para determinaciones que necesiten de un periodo de reaccién, tiene lugar una sefial acustica
en los 10 dltimos segundos, antes de finalizar dicho periodo, aun cuando el sonido del teclado
se encuentre desactivado.
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2.4.3 Impresion de los resultados memorizados

Impresion de todos los resultados

' N / Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [2][0].
s~_” s~_”
@ Confirmar con [].

<Imprimir> En la pantalla aparece:

Impr. todos los datos

Inicio:

Fin: ESC
Presionando la tecla [J] imprimird todos los resultados
memorizados.

No. correlativo: En la pantalla aparece:

El Photometer regresa al menu anterior, una vez finalizada
la impresion.

Observacion:

1. Terminar la entrada con presionar la tecla [ESC].
2. Se imprimen todos los resultados memorizados.
3. Para ello véase capitulo 2.5.1 Imprimir los datos.
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Impresion de resultados dentro de un periodo de fecha

-~
-
\ U
’
S -
-~
s

@

<Imprimir>
de fecha
de AA-MM-DD

de 14.05.2013
a 19.05.2013
Inicio:

Fin: ESC

Observacion:

.

~a

Presionar una tras otra las teclas
[MODE], [Shift] + [2][1].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Entrar la fecha inicial de la siguiente forma,
por ejemplo: 14 Mayo 2013 =
[Shift] + [1][3][0[5][1][4]

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Entrar la fecha inicial de la siguiente forma,
por ejemplo: 19 Mayo 2013 =
[Shift] + [1131[01[51(11(9]

Confirmar con [].

En la pantalla aparece

Presionando la tecla [J] imprimird todos los resultados
memorizados dentro de las 2 fechas.

El Photometer regresa al ment MODE, una vez finalizada
la impresion.

1. Terminar la entrada con presionar la tecla [ESC].
2. Para imprimir todos los resultados de un mismo dia, la fecha inicial y final deberan de ser

idénticos.
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Impresion de resultados dentro de un campo de nimeros de cédigo

u C 1 (@n Presionar una tras otra las teclas
I

N / [MODE], [Shift] + [2][2].
@ Confirmar con []].
<Imprimir> En la pantalla aparece:
segun no. cédigo . e L. L
de Entrar el nimero de cédigo inicial, maximo 6 digitos,

e. [Shift] + [1].

@ Confirmar con [].

a______ En la pantalla aparece:

Entrar el numero de codigo final, maximo 6 digitos,
p.e. [Shift] + [1][0].

@ Confirmar con [].

<Ilmprimir> En la pantalla aparece:

.;egun no(.);g;l:ﬂo Presionando la tecla [J] imprimird todos los resulta-
€ dos memorizados dentro de los nimeros de cédigo

a 000010
. . deseados.

Inicio:

Fin: ESC El Photometer regresa al ment MODE, una vez finalizada

la impresién.

Observacion:

1. Terminar la entrada con presionar la tecla [ESC].

2. Para imprimir todos los resultados de un nimero de codigo igual, el cédigo inicial y final
deberan de ser idénticos.

3. Para imprimir todos los resultados sin nimeros de Cédigos (no. de cédigo igual a cero), el
cddigo inicial y final deberan de ser cero [Shift] + [0].
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Impresion de resultados de un método especifico

-~
. N
1’@‘ n'@‘
1
w . oA !
4
S - S -
-~
. N

@

<Imprimir>

>> Alcalinidad-m
40 Aluminio T
50 Aluminio PP

<Imprimir>
Metodo

30 Alcalinidad-m
Inicio:

Fin: ESC
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Presionar una tras otra las teclas
[MODE], [Shift] + [2][3].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Elegir el método deseado segun la lista o entrar directamente
el numero de método.

Confirmar con [].

Con métodos diferenciados elegir nuevamente de la lista y
confirmar mediante la tecla [_]].

En la pantalla aparece:

Presionando la tecla [Jl] se imprimira todos los resultados
memorizados del método deseado.

El Photometer regresa al mend MODE, una vez finalizada
la impresion.
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Parametros de impresion

~—

=~
. .
l’@‘ l’@
|} I| )
\ PR
S ~
o~
¢ .

&

<Param. impresion>
2: Baud rate

Fin: Esc

<Baud rate>

es: 19200
elegir: [A][V]
memorizar:
Fin: Esc

N N

DO
o
@
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Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [2][9].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Para el ajuste del Baudrate presionar las teclas [Shift] + [2].

En la pantalla aparece:

Elegir el ajuste deseado presionando las teclas [¥] o [A]
(1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200).

Confirmar con [].

Finalizar con la tecla [ESC].

Volver al ment Mode con tecla [ESC].

Volver a la eleccién de métodos con la tecla [ESC].
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2.4.4 Visualizacion/cancelacion de los resultados memorizados

Visualizacion de los resultados memorizados

' : : ;l Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [3][0].
4

\

~-

@ Confirmar con [I].

<Memoria, datos> En la pantalla aparece:
Mostrar todos |. datos
Inicio: U  Fin: ESC
Impresion: F3
Impresion compl: F2

Los bloques de datos se visualizaran cronolégicamen-
te, comenzando por el Ultimo resultado memorizado.
Presionando la tecla [J] se imprimird todos los resulta-
dos memorizados dentro de las 2 fechas.

e Presionando la tecla [F3] se imprimira el resultado
visualizado.

e Presionando la tecla [F2] se imprimiran todos resul-
tados.

e e Terminar con la tecla [ESC].
@ e Presionando la tecla [V¥] se visualizara el siguiente
bloguede datos.

e Mediante la presién de la tecla [A] se visualizara el
blogue de datos anterior.

No hay datos Cuando no haya datos memorizados, aparecera en la
pantalla:
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Visualizacion de todos los resultados memorizados
dentro de un periodo de fecha

-~
. N
'®‘ '®‘
H 1! 1
[l 1
kN UNEN y
4 4
\h_ﬂ \~_d
-~
. N

@

<Memoria, datos>
de fecha
de AA-MM-DD

<Memoria, datos>
de fecha

de 2013-05-14

a 2013-05-19
Inicio: | Fin: ESC
Impresion: F3

Impresion compl: F2

Observacion:

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [3][1].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Entrar la fecha inicial de la siguiente forma,
por ejemplo: 14 Mayo 2013 = [Shift] + [1][3][O][5][1][4].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Entrar la fecha inicial de la siguiente forma,
por ejemplo: 19 Mayo 2013 = [Shift] + [1][3][0][5][1][9].

Confirmar con [_I].

En la pantalla aparece:

e Presionando la tecla []] se imprimira todos los resultados

memorizados dentro de las 2 fechas.

e Presionando la tecla [F3] se imprimira el resultado visua-

lizado.

e Presionando la tecla [F2] se imprimiran los resultados

elegidos.

e Terminar con la tecla [ESC]

1. Terminar la entrada con presionar la tecla [ESC].

2. Para imprimir todos los resultados de un mismo dia, la fecha inicial y final deberan de ser

idénticos.

72

PM600_3b 07/2015



Visualizacién de resultados dentro de un campo de nimeros de cédigo

: ! \ ) Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [3][2].
\s~_" \s~_”
@ Confirmar con [].

<Memoria, datos> En la pantalla aparece:

segun no. cédigo L ‘o -

deg 9 Entrar el numero de cédigo inicial, maximo 6 digitos,
______ p.e. [Shift] + [1].

@ Confirmar con [].

a______ En la pantalla aparece:

Entrar el nimero de cédigo final, maximo 6 digitos,
p.e. [Shift] + [1][0].

@ Confirmar con [].

<Memoria, datos> En la pantalla aparece.

segun no. cddigo e Presionando la tecla [I] imprimira todos los resultados
de 000001 memorizados dentro de los nimeros de cédigo desea-
a 000010 dos.

Inicio: | Fin: ESC

Impresion: F3 e Presionando la tecla [F3] se imprimird el resultado visua-
Impresion compl: F2 lizado.

e Presionando la tecla [F2] se imprimiran los resultados
elegidos.

e Terminar con la tecla [ESC].

Observacion:

1. Terminar la entrada con presionar la tecla [ESC].

2. Para imprimir todos los resultados de un numero de cédigo igual, el codigo inicial y final
deberan de ser idénticos.

3. Para imprimir todos los resultados sin numeros de Cédigos (no. de codigo igual a cero), el
cédigo inicial y final deberan de ser cero [Shift] + [O].
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Impresion de resultados de un método especifico

-~

. N
'®‘ '®‘
H 1 ! 1
\ )
AY ’ AY ’

4 4

S - S -

-~

. N

&

<Memoria, datos>
>> Alcalinidad-m T
40 Aluminio T
60 Amonio T

<Memoria, datos>
Metodo

30 Alcalinidad-m T
Inicio: | Fin: ESC
Impresion: F3
Impresion compl: F2
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Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [3][3].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Elegir el método deseado segun la lista o entrar directamente
el nimero de método.

Confirmar con [].

Con métodos diferenciados elegir nuevamente de la lista y
confirmar mediante la tecla [_]].

En la pantalla aparece:

e Presionando la tecla [l] imprimira todos los resultados
memorizados dentro de los nimeros de cédigo desea-
dos.

e Presionando la tecla [F3] se imprimira el resultado visua-
lizado.

e Presionando la tecla [F2] se imprimiran los resultados
elegidos.

e Terminar con la tecla [ESC]
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Cancelacion de resultados memorizados

/ L \
[ /o !
\~~ ﬂ' \~~ f’
-~
<Cancelar datos>

Cancelar todos los datos?
Si: 1 No: 0

<Cancelar datos>
Cancelar todos los datos
No cancelar los datos: ESC

Observacion:

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [3][4].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

e Presionando las teclas [Shift] + [0] quedan los datos
en la memoria.

° Presionando las teclas [Shift] + [1] se visualizara la
siguiente solicitud de seguridad:

Para cancelar los datos presione []],

ATENCION:
Se cancelaran todos los resultados memorizados

o si no desea la cancelacion de los datos, salga del
menu mediante la presion de la tecla [ESC].

1. Todos los resultados memorizados seran cancelados.
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2.4.5 Ajuste

Método de dureza calcica 191 -
Ajustar el valor en blanco del método

-~
oy
l’@‘ l’@‘
1
‘~_¢’ seo?
-~
=

&

<Ajuste>

1: M191 Ca Dureza2 T
2: M191 canc. 0 ajust.

<Ajuste>

M191 Ca Dureza2 T

Preparar Zero
Presionar Zero

Zero aceptado
Cuenta atras

2:00
Inicio: |

76

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [4][0].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Presionar las teclas [Shift] + [1].

En la pantalla aparece:

Llenar una cubeta 24 mm con 10 ml de agua desioni-
zada (Obs. 2), cerrdndola a continuacién con su tapa.

Colocar la cubeta en el compartimento de medicién,
segun posicion X.

Presionar la tecla ZERO.

Sacar la cubeta del compartimento de medicion y
vaciarla.

Pipetear 100 ml de agua sin calcio en un vaso de vidrio
apropiado (Obser. 3, 4).

Agregar a esos 100 ml 10 tabletas de CALCIO H No. 1
directamente de su envoltura, machacandola a con-
tinuacion con una varilla limpia. Agitar para disolver
la tableta.

Agregar a la misma agua 10 tabletas de CALCIO H
No. 2 directamente de su envoltura, machacandola a
continuacion con una varilla limpia. Agitar para disolver
la tableta.

Presionar la tecla []].

Esperar 2 minutos como periodo de reaccién.

Finalizado el periodo de reaccién proseguir como se
escribe a continuacion:
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Preparar Test
Presionar Test

estd memorizado

=~
. Y

@

Observaciones:

9. Enjuagar previamente la cubeta con la solucion colorida
y luego llenarla con esta solucién.

10. Presionar la tecla TEST.

Ha sido memorizado el valor en blanco del método relacio-
nado con el batch (lote).

Presionar la tecla [], para volver al ment MODE.

1. En caso de utilizacion de nuevas tabletas de CALCIO Batch se debera realizar un nuevo
ajuste del valor en blanco del método con estos batch (lotes) para la optimacion de los

valores de medida.

2. Agua desionizada o agua del grifo.

3. Si no hubiera a disposicién agua sin calcio se podra realizar con ayuda de EDTA un
enmascaramiento de los iones de calcio.
Fabricacién: Poner 50 mg (una punta de espatula) EDTA en 100 ml de agua y disolver.

4. Es determinante el exacto cumplimiento del volumen de la muestra de 100 ml para la
exactitud del valor en blanco del método.

Método de dureza calcica 191 -
Volver el valor en blanco del método al valor de fabricacion

; e 3

: /o ;

\~~ ﬂ' \~~ f’
o’-~§ - -
<Ajuste>

1: M191 CaDureza2 T
2: M191 canc. 0 ajust.

<Ajuste>

M191 Ca Dureza2 T
Reset ?

SI: 1, NO:0

PM600_3b 07/2015

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [4][0].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Presionar las teclas [Shift] + [2].

En la pantalla aparece:

Presionando la tecla [Shift] + [0] se mantendra el valor en
blanco obtenido de la sustancia quimica.

Presionando la tecla [Shift] + [1] se borrara el valor en
blanco obtenido de la sustancia quimica y volver al valor
de fabricacion.

Posteriormente el instrumento retornara al mend MODE.
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Ajustes personales

Realizacion:

Utilizar un estandar con concentracién conocida en vez de la prueba acuosa como
descrito en el método.

Se recomienda utilizar aquellos estandares publicados por DIN, EN, ASTM, normas
nacionales, asi como estandares comerciales con concentracién conocida.

El resultado del analisis se podra memorizar (véase abajo) como el valor nominal del
estandar.

Con métodos diferenciados solamente se podra ajustar la forma sencilla; por ejemplo
con el método "Cloro con tableta”, de las 3 posibilidades "diferenciado, libre y total”
solamente se podra ajustar la forma "libre”.

Algunos métodos no se pueden ajustar, pero se pueden igualar indirectamente por el
método de base. Véase lista sindptica.

Efectos:

Métodos ajustados se visualizan mediante el nombre del método en inverso.

Con excepcion del método 103, los cuales se ajustan individualmente, el ajuste de base
100 "Cloro con tableta” tiene efecto sobre todos los restantes métodos por DPD (Véase
lista sinoptica).

Con métodos como p.e. "diéxido de cloro al lado de cloro” el ajuste de base tiene como
efecto que ajustara tanto el valor de diéxido de cloro como el de cloro.

Con métodos diferenciados, como p.e. Cobre (diferenciado, libre, total) el ajuste de la
variante "libre” también afecta a otras determinaciénes de este método, es decir p.e.
cobre diferenciado y cobre libre.

Cancelacion del ajuste:

78

Una vez cancelado el ajuste personal, se activara el ajuste inicial de fabrica.
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Lista sinoptica

No.
30

31

80

100
103
150
160
191
319
220
212
300
330

Método
Alcalinidad-m T
Alcalinidad-m HR T
Bromo T

Cloro T
CloroHRT

Cobre T
CyA-TEST

Dureza, calcio T
Fosfato, orto LR T
Hierro T
Hipoclorito sédico
Ozono (DPD) T
Valor pH T

PM600_3b 07/2015

Valores recomendados por ajustes personales
50 - 150 mg/l CaCO,

50 — 300 mg/I CaCO,

Ajuste mediante el método de base 100 cloro libre
0,5-1,5mg/I Cl,

0,5-6 mg/l Cl,

0,5-1,5Cu

30 - 60 mg/l CyA

100 - 200 mg/l CaCO,

1 -3 mg/l PO,

0,3-0,7 mg/l Fe

8 %

Ajuste mediante el método de base 100 cloro libre
76-8,0
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Memorizacion del ajuste personal

100 Cloro T Realizar la determinacién, como descrita bajo el método
0.02-6 mg/I CI2 deseado, con un estandar con concentracién conocida.
0.90 mg/I libre CI2

7’
S S

C @ @ Visualizado el resultado del anélisis, presionar
1 1
AY

0’ - ~§

K X b seguidamente [MODE], [Shift] + [4][5] y presionar []].

<Ajuste usario> En la pantalla aparece:
100 Cloro T
0.02-6 mg/I CI2 Presionando 1 x la tecla [A] aumentara el resultado.

0.90 mg/I libre CI2
Aum: {, Dism: |

. Presionando 1 x la tecla [¥] disminuira el resultado.
Memorizar: |

Presionar las teclas hasta que el valor visualizado coincida
con el valor real del estandar.

$ y Confirmar el valor ajustado mediante [].
@ Presionando la tecla [ESC] interrumpira el ajuste sin
memorizacién previa.

Factor ajust En la pantalla aparece:

Memorizado

100 A continuacién aparecera el valor calculado mediante
0.02-6 mg/I CI2 el nuevo ajuste. El nombre dl método se visualizara
1.00 mg/I libre CI2 invertido.
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Cancelacion del ajuste personal

El ajuste personal solamente se podra cancelar si el método permite el ajuste previo.

100

0.02-6 mg/I CI2 Realizar el método deseado.

Preparar Zero Cuando se solicite la operacién de [ZERO], presionar
Presionar Zero seguidamente las teclas [MODE], [Shift] + [4][6]

Lo~ ® @ y presionar [_].
« 4 \
1 1
| II | II
Ay AY
\h-f’ sh_d'
o’—Ns

<Ajuste personal> En la pantalla aparece:
100
0.02-6 mg/I CI2
Cancelar ajuste
personal?
SI: 1, NO: 0
"®‘| o Pregonando las teclas [Shift] + [1] el ajuste personal
| ) serd cancelado.
s~_‘l
@ e Presionando las teclas [Shift] + [O] el ajuste personal
1 ) z .
| ) quedard memorizado.
~ 7’

El aparato vuelve a continuacién a la operacién [ZERO].

PM600_3b 07/2015
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2.4.6. Funcion de laboratorio

Direccion de operador reducida => “Profi-Mode”

Esta funcion se puede utilizar para los andlisis de rutina con cualquier muestra de un
método. Los métodos contienen fundamentalmente las siguientes informaciones:

a) Método

b) Campo de medicién

) Fechay hora

d) Diferenciacion de los resultados de la medicion
e) Instrucciénes detalladas para el usuario

f) Cumplimiento del periodo de reaccion colorea

Cuando se encuentre activado el “Profi-Mode”, el Photometer limita a un minimo las
instrucciénes al usuario. Los anteriormente mencionados puntos d, e y f no se visualizan.

(\ ; (\ ; Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [5][0].
< R4 Sl

@ Confirmar con [].

<Profi-Mode> En la pantalla aparece:

ON: 1 OFF: 0

(@‘, e Presionando las teclas [Shift] + [0] se apagaré el
o A Profi-Mode.

‘\ S e Mediante la presion de las teclas [Shift] + [1] se

encendera el Profi-Mode.

encendido En la pantalla aparece:
o

apagado

S
. .

@ Confirmar con tecla []].

Observacion:

Es posible la memorizacion de resultados en el Profi-Mode. Con resultados memorizados
aparece adiciénalmente la palabra “Profi-Mode".

El ajuste selecciénado queda memorizado alin apagado el aparato hasta nueva programacion
de éste.

82 PM600_3b 07/2015



One Time Zero (0OT2)

El OneTimeZero esta disponible para todos los métodos en los cuales se realice el ajuste a
cero en una probeta redonda de 24 mm con agua de ensayo (véase capitulo 1.1 Resumen
de métodos).

El OneTimeZero puede ser utilizado cuando se realizan diferentes pruebas bajo condiciones
idénticas de ensayo con la misma muestra de agua. Al cambiar de método, ya no serd necesario
llevar a cabo un nuevo ajuste a cero; se podra comenzar directamente con el ensayo.

Al estar activado el OneTimeZero, en la primera seleccién, el dispositivo solicita con "preparar
OT-Zero" un método compatible con OTZ para un ajuste a cero. El procedimiento se realiza
como se ha descrito en el método. Este ajuste a cero se almacenard hasta haber apagado el
fotébmetro y se utilizara para todos los métodos compatibles con OTZ.

Un nuevo ajuste a cero, podré ser realizado en cualquier momento que sea necesario pre-
sionando la tecla [Zero].

Activar o desactivar la "Funcién OTZ":

N (@‘, :’@‘, Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [5][5].
\s~ "l \s~ ,'l
@ Confirmar con [].

<One Time Zero> En la pantalla aparece:

ON: 1 OFF: 0

"®‘| o P_rle5|onando las teclas [Shift] + [0] se desctivara la fun-
' ) cion OTZ.

\~~ ’I

,'@‘l e Presionando las teclas [Shift] + [1] se activara la funcién
N oTZ.

craEmiie En la pantalla aparece:

o

apagado

@ Confirmar con [_I].

El Photometer regresa al ment MODE, una vez finalizada
la impresion.

Observacion:
La exactitud especificada es valida para valores de medicién con un ajuste a cero propio (el
One Time Zero esta desactivado).
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2.4.7 Operaciénes de usario personales

Lista personal de métodos

La lista de métodos de fabrica ofrece todos los métodos disponibles para el aparato. El
usuario tiene la posibilidad de personalizar este listado de métodos.

Con cada nuevo Update todos los métodos nuevos se afadiran a la lista personalizada.

Por motivos técnicos del software tiene que estar un método de la lista personalizada
activado. En el caso dado el aparato activara automéaticamente el primer método de la lista
personalizada.

Por ello hay que activar previamente otro método antes de desactivar el método activado
automaticamente.

Procesar la lista personal de métodos
.'@‘, .'@‘I Presionar seguidamente las teclas [MODE], [Shift] + [6][O].
Y N h

Confirmar con la tecla [_]].

@ En la pantalla aparece:

<Lista métodos>

elegido: ¢ Para empezar presionar [.]].
Cambiar: F2
Memorizar: _| Se visualizara la lista completa de métodos.

Cancelar: ESC <J
Solamente se visualizaran aquellos métodos que posean un

<Lista méto_clc?s> punto [] detras del niumero de método.
>>  eAlcalinidad-m T

40¢Aluminio

50+ Aluminio PP Elegir el método deseado presionando las teclas [A] o [V].

Mediante la presién de la tecla [F2] se podréa activar [e] o
>>  eAlcalinidad-m T desactivar [ ].
@ Elegir otro método, ajustar, etc. hasta completar el ajuste
de todos los métodos.
>>  Alcalinidad-m T

Memorizar los ajustes con [].

®

s Alcalinidadimin Mediante la presion de [ESC] se podra terminar en cualquier
- momento sin previa memorizacion.
Idea:

Si se quisieran visualizar solamente pocos métodos de la lista personal, se recomienda ejecutar
primero MODE 62 “ListaM todos desactivados” y a continuacion MODE 60 “Procesar lista
personal de métodos”. Mediante este método solamente se deberan de marcar con un punto
[¢] los métodos que a continuacion apareceran en la lista personal.

Todos los nombres de los polinomios de usuario (1-25) y las concentraciones (1-10) aparecen
en la lista de métodos, aun cuando éstos no estén programados. jLos métodos que no estén
programados no pueden ser activados!
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Activacion de todos los métodos de la lista personal de métodos

Mediante esta funcion MODE se activaran todos los métodos y se visualizara la lista
completa de métodos al encender el aparato.

H : K H : ) Presionar seqguidamente las tecas [MODE], [Shift] + [6][1].
J 4 4

Ay

~-

@ Confirmar con la tecla []].

<Activar ListaM> En la pantalla aparece:
Activar todos
los métodos

SI: 1, NO: 0

(\ ; e Presionando las teclas [Shift] + [1] todos los métodos
RIS seran activados.

,~®‘I *  Presionando las teclas [Shift] + [0] la lista personalizada

. J quedara como esta.

El Photometer vuelve automaticamente al mend Mode.

Desactivacion de todos los métodos de la lista personal de métodos

Por motivos técnicos del software tiene que estar un método de la lista personalizada
activado. El aparato activara por ello automéaticamente el primer método de la lista.

(®Il :' : :' Presionar sequidamente las tecas [MODE], [Shift] + [6][2].
\~~-"

.

~a

@ Confirmar con la tecla []].

<Desactiv. ListaM>

desactivar todos En la pantalla aparece:

los métodos

SI: 1, NO: 0
" ; resionando las teclas [Shift] + [1] todos menos el primer
NNt método serdn activados.
.'@‘, e Presionando las teclas [Shift] + [0] la lista personalizada
'\ J quedard como esta.

El Photometer vuelve automaticamente al mend Mode.
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Método de concentraciones de usuario

Se pueden definir y memorizar hasta 10 concentraciones de usuario. Para ello se necesitan
de 2 hasta 14 estandares con concentraciones conocidas y un ensayo en blanco (agua
desionizada o ensayo en blanco quimico). Los estdndares se deberan analizar por orden de
concentraciénes ascendentes y de colores claros a oscuros. Los limites “underrange” y “ove-
rrange” estan prescritos como — 2600 mAbs* y +2600 mAbs*. Después de elegir el método
adecuado se visualizaran en el display las concentraciénes del estandar minimo y estandar
maéaximo. Para obtener resultados exactos el campo de trabajo debera de encontrarse dentro

de ambos estandares.

*1000 mAbs = 1 Abs = 1 E (display)

Proceso para la entrada de un método de concentracion:

; ) g
1 1
o’-\s
< Conc. usuario>

seleccione n®: ____
(850-859)

l 1 : 1 : 1
\\ 7 |\ 7 |\ ’
Sas Sas Sav

N
. .

&

sobrescrib. mét. conc.?
SI: 1 NO: 0

seleccione long. onda:
1: 530 nm
2: 560 nm
3:610 nm

seleccione unidad:
>>
mg/l
g/l
mmol/I
mAbs

ug/l
E

A
%

86

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [6][4].
Confirmar con [].

Modo de entrada:

En la pantalla aparece:

Entrar mediante las teclas numéricas el nimero de méto-
do en un campo entre 850 y 859,
por ejemplo [Shift] + [8][5][0] para 850.

Confirmar con [].

Observacion:

En caso que el numero de método elegido se encuentre

previamente memorizado, se visualizara en el display la

siguiente pregunta:

e Para retroceder hacia el modo de entrada anterior presionar
las teclas [Shift] + [0] o [ESC].

e Para continuar con la memorizacion presionar la tecla
[Shift] + [1].

Presionando las teclas numéricas seleccionar la longitud de
onda deseada, p. ej.: [Shift] + [2] para 560 nm.

Elegir la unidad mediante las teclas de flechas [A] y [V].

Confirmar con [].
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selecc. resolucion
1:1

2:0.1

3:0.01

4: 0.001

< Conc. usuario>
Preparar Zero
Presionar Zero

=~
. Y

< Conc. usuario>
Zero aceptado
S1: +

J | ESC | F1

~ - -
-
.

< Conc. usuario>
S1: 0.05 mg/l
preparar
Presionar Test

ik

S1: 0.05 mg/l
mAbs: 12 |

S1 aceptado
S2: +
J | ESC | F1

\ ! \ !
\~_¢I @ \~_¢I
-~
. N

@
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: 1 : 1 : 1
|\ / @‘\ ’ ‘\ ’
’ ~ ’ ~ ’

Elegir mediante las teclas numéricas la resolucion, por
ejemplo [Shift] + [3] para 0,01.

Observacion:
Por favor elija la resolucién adecuada segun la especificacion:

Campo Resolucion maxima
0,000 ...9,999 0,001
10,00 ...99,99 0,01
100,0... 999,9 0,1
1000 ...9999 1

Modo de medicién con estandares de con-
centracion conocida:

En la pantalla aparece:
Preparar Zero y presionar la tecla [Zero].

Observacion:
Utilizar agua desionizada o un ensayo en blanco quimico.

En la pantalla aparece:

Entrar la concentracion del primer estandar;
por ejemplo [Shift] + [O][.][0][5] para 0,05

e Realizar un paso hacia atras mediante la tecla [ESC].
e Para posponer presionar la tecla [F1].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Preparar el primer estandar y presionar la tecla [Test].
En el display aparecen el valor entrado y el valor de
extincion analizados. Confirmar con [l].

Entrar la concentracion del segundo estandar;

por ejemplo [Shift] + [0][.][0][1] para 0,01

e Realizar un paso hacia atras mediante la tecla [ESC]
e Para posponer presionar la tecla [F1].

Confirmar con [I].
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S2: 0.10 mg/l
preparar Preparar el segundo estandar y presionar [Test].
Presionar Test

$2: 0.10 mg/I En el display aparecen el valor entrado y el valor de extincién
mAbs: 150 | analizados. Confirmar con [_I].

Observacion:

S2 aceptado e Paraanalizar méas estandares, proseguir como descrito

$3:+ arriba.
J | ESC | F1 | Store . Se deben de analizar como minimo 2 estandares.

e Como maximo se pueden analizar 14 estandares
- (S1 hasta S14).

w Una vez analizados los estdndares deseados o concluidos
los 14 posibles, presionar la tecla [Store].
estd memorizado En la pantalla aparece:

El Photometer vuelve automéaticamente al ment Mode. El
método de concentracidénes se encuentra memorizado y el
método puede ser elegido mediante la entrada del nimero
del método o por la lista de métodos disponibles.

Consejo:

Asegure todos los datos que pertenecen al método de concentracion en forma escrita ya
que en caso de perdida eléctrica (p.e. durante el cambio de baterias) se borraran todos los
datos de concentracién por lo que es necesario la entrada de nuevos datos.

Es posible transferir los datos a un PC mediante el Mode 67 (Es necesario el modulo
infrarrojo).

Polinomios de usuario

Es posible definir y memorizar hasta 25 polinomios. El programa permite al usuario
memorizar polinomios hasta el 5° grado:

y = A + Bx + O + Dx® + Ex* + Fx°

En caso que se necesite un polinomio de grado inferior todos los coeficientes restantes
tendrén el valor cero (0); por ejemplo para un polinomio de 2° grado los valores D, E, F = 0.
Los valores de los coeficientes A, B, C, D, E, F deben de entrarse en forma de escritura
cientifica con 6 comas de maximo, p.e: 121,35673 = 1,213567E+02

Proceso para la entrada de un polinomio de usuario:

' ,.®‘| .'®‘| Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [6][5].
w ‘\ ll ‘\ ll
RN Confirmar con [].

<Polinom. usuar.> En la pantalla aparece:

seleccione n®: __

(800-824) Entrar mediante las teclas numéricas el nimero de méto-

,’ ,<:> <:> do en un campo entre 800 y 824,
Voo ) por ejemplo [Shift] + [8][0][0] para 800.
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sobrescribir polinom?
SI: 1 NO: 0

seleccione long. onda:

1: 530 nm
2: 560 nm
3: 610 nm

< Polinom. usuar.>
y = A+Bx+Cx*+Dx3+

Ex*+Fx®
A: +

1 1 1
~So- O
-~
s

@

A: 1.32 E+

<D,
A}

D

B: +

1
4
~_
o=~
. .
=~
. .

intervalo de medida
Min mAbs: +
Max mAbs: +

=~
3 .

@
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Confirmar con [].

Observacion:

En caso que el polinomio elegido se encuentre previamen-
te memorizado, se visualizard en el display la siguiente
pregunta:

° Para retroceder hacia el modo de entrada anterior
presionar las teclas [Shift] + [0] o [ESC].

e Para continuar con la memorizacién presionar las teclas
[Shift] + [1].

Presionando las teclas numéricas seleccionar la longitud de
onda deseada, p. €j.: [Shift] + [2] para 560 nm.

e Mediante las teclas de flechas [A] y [W] cambiar entre
el signo positivo y negativo.

e  Entrar los datos del coeficiente A con punto decimal,
p.e. [Shift] + [1][.][3][2] para1.32

° Para posponer presionar la tecla [F1].

Confirmar con [].

e Mediante las teclas de flechas [A] y [W] cambiar entre
el signo positivo y negativo.

e Entrar el exponente del coeficiente A,
p.e. [Shift] + [3] para 3

Confirmar con [].

Se preguntaran sucesivamente los datos de los restantes
coeficientes (B, C, D, Ey F).

Observacion:
En caso de entrar el valor cero [0] como exponente, se
omitiré la pregunta de los restantes exponentes.

Confirmar cada entrada de datos con [_I].

Introducir los limites de margenes de medidas en un rango

de —2600 a +2600 mAbs.

. Mediante las teclas de flechas [A] y [W] cambiar entre
el signo positivo y negativo.

. Entrar el limite maximo (Max) y limite minimo (Min) en
la unidad de Absorcién (mAbs).

Confirmar cada entrada de datos con [_I].
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selecciéne unidad: Mediante las teclas de flechas [A] y [V¥] elegir la unidad
. deseada.

mg/|
g/l
mmol/|
mAbs
ug/l
E
A
%
@ Confirmar con [_].
selecc. resoluciéon Elegir mediante las teclas numéricas la resolucién, por
1:1 ejemplo [Shift] + [3] para 0,01.
2:0.1
3 0.01 Observacién:
4:0.001 Por favor elija la resolucién adecuada segun la especifica-
@ cion:
‘\_/‘ Campo Resolucion maxima
0,000 ...9,999 0,001
10,00 ...99,99 0,01
100,0... 999,9 0,1
1000 ...9999 1
esta memorizado En la pantalla aparece:
El Photometer vuelve automaticamente al mend Mode.
El polinomio se encuentra memorizado y el método puede
ser elegido mediante la entrada del nimero del método o
por la lista de métodos disponibles.
Consejo:

Asegure todos los datos que pertenecen al método de polinomios en forma escrita ya
que en caso de perdida eléctrica (p.e. durante el cambio de baterias) se borraran todos los
polinomios por lo que es necesario la entrada de nuevos datos.

Es posible transferir los datos a un PC mediante el Mode 67.
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Cancelar métodos del usuario (polinomio o concentracion)

Basicamente se pueden sobrescribir los métodos del usuario. También es posible borrar un
método del usuario (polinomio o concentracién) eliminandolo de la lista de métodos:

-~
. N
'@‘ '@‘
H ! 1
\ )
AY ’ AY ’
4 4
S - Sl
-~
. N

&

<Canc. mét. usuar.>
seleccidne n°:
(800-824), (850-859)

\ I 'y ' !
\~_/, \~_/I \~_¢,

M800
cancelar?
SI: 1, NO: 0

PM600_3b 07/2015

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [6][6].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Entrar mediante las teclas numéricas el nimero de método
en un campo entre 800 hasta 824, y de 850 hasta 859, por
ejemplo [Shift] + [8][0][0] para 800.

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

e Mediante la presion de las teclas [Shift] + [1] borrar el
método del usuario.

e Mediante la presion de las teclas [Shift] + [0] cancelar el
borrado del método del usuario.

El Photometer vuelve automaticamente al menu Mode.
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Impresion de métodos del usuario (polinomios y concentracién)

Mediante esta funcién Mode es posible la impresion de todos los datos de polinomios del
usuario y métodos de concentracién memorizados, asi como transferir los datos hacia un PC
mediante el Hyperterminal.

:\ ) (\ ; Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [6][7].
@ Confirmar con [I].

<Imprima mét. usu.>

Inicio: | En la pantalla aparece:

7 Mediante la presién de la tecla [] se imprimiran todos los

@ datos de polinomios y concentraciones (p.e. longitud de
onda, unidad, ...) o se trasferiran a un PC.

800 En | tall :

M&03 n la pantalla aparece p.e.:

El Photometer vuelve automaticamente al menu Mode.
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Inicializacion del sistema de métodos del usuario
(polinomios y concentraciones)

La pérdida de energia eléctrica del aparato produce la incoherencia (relacién) de datos. Esta
funcion Mode permite volver el sistema de métodos del usuario al modo inicial.

jAtencion:
todos los polinomios y métodos de concentracién seran borrados durante la inicializacion!

| E ) Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [6][9].
R - .

@ Confirmar con [].

<Inic. mét.usuar> En la pantalla aparece:

Inicio:

@ Confirmar con [].

Inicializando? En la pantalla aparece:

SI: 1, NO: 0

\ ’ e Paraaceptar lainicializacion presionar de las teclas
AT [Shift] + [1].

('®‘| . Mediante la presion de las teclas [Shift] + [0] can-
U celar la inicializacion.

El Photometer vuelve automaticamente al menu Mode.
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2.4.8 Funciones especiales

Indice de saturacién langelier (Equilibrio del agua)

Para la calculacion del equilibrio del agua (indice de saturacion) se deberan de realizar las
siguientes determinaciones:

. pH

e Temperatura

e Dureza (cdlcica)

e Alcalinidad total

e Totalidad de particulas disueltas

Seran apuntados los valores de las mediciones y como se describe a continuacion
introducidos en el programa de calculacién del indice de saturacion Langelier.

Determinacion del indice de saturaciéon Langelier

Las unidades de temperatura grados Celsius o grados
Fahrenheit se pueden elegir mediante el Mode 71 (véase
-’ - a continuacion).

Presionar sucesivamente las teclas
[MODE], [Shift] + [7][0].

CE
©
q°

Confirmar mediante la presion de [].

<Langelier>

Temperatura °C: )

39C <=T<=53°C En la pantalla aparece:

+__

RN Introducir el valor de temperatura (T) en un campo entre 3

y 53°C y confirmar con []].

Si la eleccion de temperatura fuese °F, el valor de tempera-

e tura serd entre 37 y 128°F
Dureza calcica

50<=CH<=1000 En la pantalla aparece:
+

Introducir el valor de dureza calcica (CH) en un campo entre
50y 1000 mg/l y confirmar con [_].

S
AY
1
U
.

Alcalinidad total En la pantalla aparece:
5<=TA<=800

+ Introducir el valor de alcalinidad total (TA) en un campo entre 5y

800 mg/l CaCO, y confirmar con [I].

=~
. .

La designacién alcalinidad total es equivalente a alcalini-
dad-m.

total dissol. solids
0<=TDS<=6000

+ Introducir el valor de TDS (total dissolved solids = suma de
compuestos disueltos) en un campo entre 0 y 6000 mg/l y
confirmar con []].

En la pantalla aparece:

v
|
!l
|

94 PM600_3b 07/2015



Valor pH
0<=pH<=12
+

<Langelier>
indice de
saturacion Langelier
0,00
Esc

Ejemplos:
CH<=1000 mg/l CaCO3!
CH>=50 mg/l CaCO3!

=~
.

@

En la pantalla aparece:

Introducir el valor de pH en un campo entre 0y 12y
confirmar con [].

En la pantalla aparece el indice de saturacién Langelier
Presionando [] comenzara la entrada de datos nuevos.

Mediante la presion de [ESC] vuelve el aparato al menu
Mode.

Observacidnes:

Valores fuera de la posible zona de entrada
El valor introducido es demasiado alto.

El valor introducido es demasiado bajo.

Confirmar con [] e introducir un valor dentro del campo
visualizado.

Ajuste de la unidad de temperatura

La introducciéon de la temperatura para el calculo del indice de saturacion Langelier puede
ser en grados Celsius o grados Fahrenheit. Para ello realizar el siguiente y Unico ajuste:

-~
. .
'®‘ '®‘
H 1! 1
\ 7 |\
AY
‘~_—' ‘~_a’
-~
. N

)

<Temperatura>
1:°C 2:°F
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Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [7][1].

Confirmar mediante la presion de [].

En la pantalla aparece:

Mediante la presion de las teclas [Shift] + [1] se elegira la
unidad Celsius.

Mediante la presion de las teclas [Shift] + [2] se elegira la
unidad Fahrenheit.

El aparato vuelve a continuacién al menu Mode.
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2.4.9 Ajustes basicos del instrumento 2

Ajuste del contraste del display

Pl
. .

" '®‘

\ ' !

\ LN 4

. .

Sea- D

=~
’ .

&

<Contraste LCD>
11 1)

AY AY
1 1
7 7

. .

Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [8][0].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Mediante la presion de la tecla [A] se aumentard el contraste
del display una unidad.

Mediante la presion de la tecla [¥] se disminuira el contraste
del display una unidad.

101 10
X / Mediante la presion de la tecla [Store] se aumentara el
contraste diez unidades.
w Mediante la presion de la tecla [Test] se disminuira el
contraste diez unidades.
@ Confirmar con [].
Ajuste de la luminosidad

S

e( ﬁ
Q
q°

<Luminosidad LCD>
11 1)

@CeC

Presionar una tras otra las teclas [MODE] [8] [1].

Confirmar con [].

En la pantalla aparece:

Mediante la presion de la tecla [A] se aumentaré la lumi-
nosidad una unidad.

Mediante la presién de la tecla [¥] se disminuira la lumino-
sidad una unidad.
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101 10}

dede

0...254: 200

.
\
1
U

Mediante la presion de la tecla [Store] se aumentara la
luminosidad diez unidades.

Mediante la presion de la tecla [Test] se disminuira la lumi-
nosidad diez unidades.

En la pantalla aparece:

La luminosidad se puede ajustar entre 0 y 254 unidades.
Aqui: 200.

Confirmar con [].

2.4.10 Funcidénes especiales del aparato / Servicio

Informaciénes del Photometer

-~
. N
H 1! 1
\ 7 |\
AY
‘~_¢’ ‘~_¢’
-~
. N

&

< Info. instrum.>
Software:
V012.002.3.003.009
Alimentacion de red:
Si

continuar: V, Fin: ESC

< Info. instrum. >
Cantidad de tests:
139

posiciones libre:
999

Fin: ESC
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Presionar una tras otra las teclas [MODE], [Shift] + [9][1].

Confirmar con []].

Este modo proporciéna informaciénes acerca del software
actual, asi como el nimero de determinaciones realizadas
y la cantidad de posiciénes de memoria libres.

Presionando la tecla [¥] serd indicado el nimero de ensayos
realizados y la capacidad de memoria libre.

Regresar al menu Mode con la tecla [ESC].
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2.5 Transmision de datos

Para la impresion de datos memorizados o actuales o su transmisién a un ordenador se ne-
cesitara en maédulo IRIM que se vende en forma opcional.

2.5.1 Imprimir los datos

Ademaés del moddulo IRiM, para realizar la impresién de los datos a través de la interface USB
del médulo, serd necesaria la siguiente impresora: HP Deskjet 6940.

2.5.2 Transmision de datos a un ordenador

Para la transmisién de datos de resultados de mediciones a un ordenador, ademés del médulo
IRIM serd necesario un programa de transmision de datos que estd incluido en el volumen
de suministro del modulo. La manera exacta de proceder la encontraré en las instrucciones
de manejo del médulo IRiM, como también en internet en nuestra pagina web en el drea de
descargas (Download).

2.5.3 Internet-Updates

Para la actualizacion (Update) sera necesario el cable de conexion con electronica integrada
en venta en forma opcional. El aparato se conectara con la interface en serie del ordenador.
La puesta al dia con nuevas versiones de software y de idiomas, es posible a través de
Internet. La descripcién detallada de los pasos a realizar, se encontraran en nuestra pagina
Web bajo la zona de download.

iPara abrir y cerrar el compartimiento para baterias, véase capitulo 2.1.3.!

Observacion:

por motivos de seguridad, se recomienda antes de realizar un Update imprimir o transferir
los resultados memorizados a un PC.

En caso de interrupcion del proceso de actualizacion /Update (por corte de conexion,
LoBat, etc.) el aparato ya no estara en condiciones de trabajar (no habréa respuesta por el
display). Recién después de una completa transmision de datos el aparato estara en condi-
ciones de continuar trabajando.

RJ 45 - conexién
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3.1 Desembalar

Compruebe al desembalar, que todas las piezas que forman parte de la siguiente lista se
encuentren completas e intactas.
En caso de reclamaciones informe inmediatamente a su proveedor.

3.2 Volumen de suministro
El paquete de suministro estandar para el PM600 contiene:

1 Photometer en maletin de plastico

1 Instrucciénes

1 declaraciéon de garantia

1 Certificate of compliance

4 baterias (1,5V, AA/LR6)

1 Tapa del compartimiento baterias, 4 Tornillos y un destornillador

3 cubetas redondas con tapa y un anillo de obturacién, altura 48 mm, @ 24 mm
1 cepillo de limpieza

1 varilla de agitar de plastico

1 jarra medidora 100 ml

ocoooodooodo @

1 jeringuilla 5 ml

Tabletas reactivas para 100 test:

DPD No. 1

DPD No. 3

PHENOL RED PHOTOMETER
CALCIO-H No. 1

CALCIO-H No. 2

ALKA-M

ooo0doo

Los productos reactivos no forman parte del volumen de suministro estandar. Detalles
acerca de los juegos de reactivos disponibles, el médulo IRiM y el cable de conexién para
las actualizaciones de software, rogamos los obtenga de nuestro actual catdlogo general.
Diferentes packs de recambio disponible a peticién.

Reactivos Forma de reactivos/Cantidad No. de pedido
DPD No. 1 Tableta / 100 511050BT

DPD No. 3 Tableta / 100 511080BT
PHENOL RED PHOTOMETER Tableta / 100 511770BT

Set Tableta / c.u. 100 517761BT
CALCIO H No. 1/No. 2 inclusive varilla

ALKA-M-PHOTOMETER Tableta / 100 513210BT

3.3 Libre por motivos téchnicos
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3.4 Datos técnicos

Visualizacién display grafico

Salida en serie Interface IR para transmision de datos de medicion
enchufe RJ45 para actualizaciones via internet
(véase capitulo 2.5.3)

Optica: Diodos luminosos — sensor fotogréfico — disposicién por
pares en pozo de medida transparente.
Campo de medicion de longitud de onda:
A =530nmIF Ax=5nm
22=560 nmIF Axr=5nm
A3=610nmIF Ax=6nm
IF = Filtro de interferencia

Precision de longitud de ondas = 1 nm

Exactitud 2% FS (T =20°C-25°C)

Fotométrica*

Resolucién fotométrica 0,005 A

Modo de proteccion conforme IP 68 (1 h, 0,1 m)

Manejo: Mediante teclado laminado resistente a todo tipo de

4cidos y disolventes, con sefalizador acustico
integrado (beeper).

Suministro 4 baterfas (tipo AA/LR6)
Durabilidad: aprox. 26 h en funcionamiento continuo o
3500 ensayos

Apagado automaético: 20 minutos después de la presion de la Gltima tecla.
Sefial acustica 30 segundos antes del apagado.

Dimensiones: aprox. 210 x 95 x 45 mm (aparato)
aprox. 395 x 295 x 106 mm (maletin)
Peso (aparato): aprox. 450 g
Condiciones de trabajo 5 —40°C con humedad relativa de 30 - 90%

(sin condensar)

Seleccién de idiomas aleman, inglés, francés, espafol, italiano, portugués,
polaco; Otros idiomas mediante Update por Internet

Capacidad de memoria aprox. 1000 campos de datos

* Analizada con soluciones estandares
Se reserva el derecho a cambios técnicos

La precision especificada del sistema se garantiza sélo para su uso con nuestros
reacitvos originales.
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3.5 Abreviacion

Abreviaciéon Definicion
°C Grado Celsio
°F Grado Fahrenheit °F = (°C x 1,8) + 32
°dH Grado dureza célcica alemana
°fH Grado dureza célcica francesa
°eH Grado dureza célcica inglesa
°aH Grado dureza calcica americana
Abs Unidad de absorcién (2 Extincién E)
1000 mAbs =1 Abs & TA 2 1E
ug/l Microgramos por litro (= ppb)
mg/l Miligramos por litro (= ppm)
g/l Gramo por litro (= ppth)
Ksasz Capacidad &cida hasta el valor de pH 4,3
LR Campo de medicién bajo (low range)
MR Campo de medicién medio (medium range)
HR Campo de medicién alto (high range)
T Tableta
DPD Dietileno-p-fenilenodiamina
PPST 3-(2-Piridilo)-5,6-bis(4-acido fenilosulfénico)1,2,4-triacina
Agua-Desion Agua desionizada (se puede usar también agua destilada)
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3.6 Que hacer si...

3.6.1 Observaciones al usuario en el display/aviso de errores

Visualizacion

Posible motivo

Accién

memoria Mode 34

memoria

Rango elev. Se ha excedido el campo Si es posible, diluir la prueba
de medicién o seleccidnar otro campo de
medicion
Enturbiamiento de la prueba Anillo de obturacion colocado?
Entrada de luz externa en el Repetir la determinacion con el
compartimiento de medicion anillo de obturacién colocado
Rango bajo Se encuentra por debajo del Indicar el resultado como inferior
limite del campo de medicién axmag/l.
x = limite inferior del campo de
medicion;
si fuera necesario, selecciéonar otro
método analitico;
Sistema de la Sin energia para el sistema de la | Cambias la baterfa. Cancelar los

datos con Mode 34.

automaticamente.

Sefal de La capacidad del bateria alcanza
advertencia de para poco tiempo;
baterias Cambiar las baterias.

| Sefal de aviso cada 3 minutos

| ) Sefal de aviso cada 12 segundos

— Sefal de aviso, el aparato se apaga | Cambiar las baterfas.

Jus Rango elev.
E4

Jus Rango bajo
E4

El ajuste del valor nominal
durante el ajuste personal esta
permitido entre 2 valores posibles.

El valor ajustado se encuentra por
encima o debajo de los limites

Controlar posibles fallos, p.e. fallos del
usuario (realizacién correcta, cumplir
los periodos de reaccion,...)

Estandar (pesar, dilucion,
caducidad, pH...)
Repetir el ajuste

Rango elev.
E1

Rango bajo
E1

El valor maximo o minimo del
campo de medicion del método
se ha excedido o se encuentra
debajo durante al ajuste personal

Realizar un test con un estandar
con una concentracién mayor/
menor

E40 Resultado
con fallo no se
puede ajustar

Si el resultado del test visualiza
Overrange/Underrange, un ajuste
personal no sera posible

Realizar un test con un estandar
con una concentracion
mayor/menor

Zero
Incorrecto

Demasiada, poca entrada de luz;

Cubeta para la calibracién a
cero olvidada? Colocar la cubeta
para la calibracién a cero, repetir
la determinacién; Limpiar el
compartimiento de medicion;
Repetir la calibracion a cero;
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Visualizacion

Posible motivo

Accion

m”?
Ejemplo 1

0,60 mg/l lib Cl
”? lig Cl

0,59 mg/l tot Cl

Ejemplo 2

Rango bajo
27? lig Cl
1,59 mg/l tot Cl

Ejemplo 3
0,60 mg/l lib Cl
77 lig Cl
Rango elev.

No es posible la calculacion
de un valor (p.e. cloro ligado)

Realizacion correcta de la deter-
minacion?

En caso negativo — repetir la
determinacion.

Ejemplo 1:

Los valores visualizados son entre
si diferentes, pero considerando
las tolerancias de los valores, son
idénticos.

En este caso no hay presencia
de cloro ligado.

Ejemplo 2:

El valor de cloro libre se
encuentre fuera del campo de
medicion, por ello el aparato no
puede calcular el valor de cloro
ligado. Puesto que no se ha
detectado ningun valor de cloro
libre, se puede estimar, que el
valor de cloro ligado es igual al
valor de cloro total.

Ejemplo 3:

El valor de cloro total se
encuentre fuera del campo de
medicion, por ello el aparato no
puede calcular el valor de cloro
ligado. En este caso diluir la
prueba, para calcular el valor de
cloro total.
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3.6.2 Otros problemas

Problema

Posible causa

Procedimiento

El resultado difier del
valor esperado

La conversion no es la
correcta

Presione las teclas de flechas
para elegir la conversion
correcta

No se visualiza la diferen-
ciacién: p.e con cloro,
falta la eleccion diferenci-
ado, libre o total

La funcion de laboratorio
se encuentra activada
(Profi-mode)

Desactive la funcién de
laboratorio mediante
Mode 50

El cuenta atras
automatico para la
reaccion colorea no
aparece

El cuenta atrés esta
desactivado y /o la funcién
de laboratorio se encuentra
activada (Profi-mode)

Active el cuenta atras
mediante Mode 13

y desactive la funcién de
laboratorio (Profi-mode)
mediante Mode 50

El método parece no
existir

El método se ha desactivado
del listado de métodos del
usuario

Active el método deseado en
Mode 60
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3.7 CE-Declaracion de conformidad

El fabricante

Nombre del fabricante: Tintometer GmbH
SchleefstraBe 8-12
44287 Dortmund
Alemania

declara, que este producto

Nombre del producto: PM600

cumple con las exigencias de la siguiente directriz correspondiente:

NORMA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO
EUROPEO del 15 de diciembre de 2004 y NORMA 2011/65/UE DEL
PARLAMENTO Y DEL CONSEJO EUROPEO del 8 de junio de 2011

Norma aplicada: DIN EN 61326-1:2006
Resistencia a interferencias correspondiente a las exigencias para aparatos de uso en &reas

industriales (gréfica 2)

Emisién de interferencias conforme a las exigencias para aparatos de clase B

Dortmund, 08.de octubre de2014 jﬁ

Cay-Peter Voss, Gerente
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Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
SchleefstraBe 8-12

44287 Dortmund

Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-20
sales@tintometer.de
www.lovibond.com

Germany

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020

Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001

China

The Tintometer Limited
Lovibond House / Solar Way
Solstice Park / Amesbury, SP4 757
Tel.: +44 (0)1980 664800

Fax: +44 (0)1980 625412
water.sales@tintometer.com
www.lovibond.com

UK

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,

Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,

Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com

Malaysia

Se reserva el derecho a cambios técnicos

Impreso en Alemania 07/15

Lovibond® y Tintometer® son marcas
registradas del grupo Tintometer®.

Tintometer AG
HauptstraBe 2

5212 Hausen AG

Tel.: +41 (0)56/4422829
Fax: +41 (0)56/4424121
info@tintometer.ch
www.tintometer.ch

Switzerland

Tintometer Brasilien
Caixa Postal: 271

CEP: 13201-970

Jundiai - SP -

Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br

Brazil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@tintometer.us
www.lovibond.com

USA

Tintometer Indien Pvt. Ltd.
B-91, A.PLE. Sanath Nagar,
Hyderabad, 500018

Tel: +91 (0) 40 4647 9911
Toll Free: 1 800 102 3891
indiaoffice@tintometer.com
www.lovibondwater.in

India



